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1. À propos du présent mode d’emploi 

Le présent mode d’emploi fournit les informations nécessaires pour configurer et 

faire fonctionner le dispositif CS System 4 de manière sûre et efficace. Veuillez lire 

attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser ce dispositif médical et son logiciel. Si 

certains aspects du présent mode d’emploi ne sont pas clairs, contactez votre 

distributeur local pour obtenir de l'aide. 

Les modes d’emploi en différentes langues sont disponibles sur 

https://www.cardiacsense.com/user-manual/. 

Conventions 

Les symboles de base et les concepts de navigation suivants sont utilisés dans ce 

mode d’emploi : 

Symboles 

Ce mode d’emploi contient trois types de messages spéciaux : 

 

Avertissement 

Les avertissements préviennent le lecteur d’une situation qui, si elle 

n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves, voire le 

décès. Ils décrivent également les effets indésirables graves potentiels 

et les risques en termes de sécurité. 

 

Attention 

Le symbole « attention » est utilisé pour prévenir le lecteur d’une 

situation potentiellement risquée qui, si elle n’est pas évitée, pourrait 

occasionner des blessures légères à modérées chez l’utilisateur ou 

chez le patient, ou bien endommager du matériel ou d’autres biens. Il 

est également utilisé pour prévenir des pratiques non sûres. 

 

Remarque 

Les remarques apportent d’autres informations importantes qui 

peuvent faciliter l’utilisation du système. 

 

Navigation 

Nous avons adopté la forme abrégée suivante pour les instructions relatives à la 

navigation entre les différents éléments de l’application. 

Instructions abrégées Remplacent 

Sélectionnez dans n’importe quelle 
fenêtre :  

Menu > Mon profil > (connexion) > 
Informations personnelles 

À partir de n’importe quel écran : 

Appuyez sur l’icône Menu. 

Sélectionnez Mon profil. 

Connectez-vous à l’application. 

Sélectionnez Informations 
personnelles. 

Effectuez l’action ou modifiez la valeur 
du paramètre. 

DMS-34834 A-1 Approved
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Remarques importantes 

Le contenu de ce mode d’emploi peut être soumis à des modifications sans 

notification préalable. 

Certaines illustrations ou descriptions de ce mode d’emploi peuvent varier 

suite à des modifications ou améliorations apportées au dispositif CS System 

et/ou à toute autre application ou tout autre appareil compatibles, notamment 

les appareils Android et la version de leur système d’exploitation ou les 

appareils iPhone et la version de leur système d’exploitation. 
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2. Introduction 

Le dispositif CS System 4 est composé d’une montre (CS Watch 3), d’une 

station de recharge, d’une application mobile (CS 4 Mobile) et d’une 

application dans le cloud (CS4 Cloud). 

La CS Watch 3 est un dispositif médical porté au poignet qui mesure la 

fréquence cardiaque (pouls), la fréquence respiratoire, la saturation en 

oxygène dans le sang (SpO2), et détecte les fibrillations auriculaires (FA) en 

lisant et analysant les valeurs PPG et ECG de l’utilisateur. 

L’application CS4 Mobile s’installe sur le smartphone de l’utilisateur et est 

utilisée pour configurer le compte de l’utilisateur et insérer des informations 

personnelles. Le smartphone communique avec la CS Watch 3 par le biais de 

l’appairage Bluetooth®. Utilisation appropriée de CS System 4 

L’application CS4 Cloud stocke en toute sécurité les données utilisateur et les 

données traitées dans des bases de données prévues à cet effet. Elle crée 

des rapports périodiques qui sont envoyés à l’utilisateur par courrier 

électronique à la fois automatiquement et sur demande. 

Le présent mode d’emploi fournit les informations nécessaires à la 

configuration et à l’utilisation du CS System 4. Il est important que vous lisiez 

ce mode d’emploi, de manière à comprendre le dispositif CS System 4 et à 

correctement configurer l’application mobile avant d’utiliser le dispositif. 

Aperçu du dispositif CS System 4 

Le CS System 4 est un dispositif portable destiné à être utilisé chez des 

patients adultes à domicile, dans des hôpitaux, dans des structures 

hospitalières et dans les transports. Le système collecte les données 

intermittentes des paramètres physiologiques, lorsqu'aucun mouvement n'est 

détecté, tels que la fréquence cardiaque (FC), la fréquence respiratoire (FR), 

la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et le rythme cardiaque sur 

électrocardiogramme (ECG) à canal unique, sans interprétation. Les données 

sont traitées et affichées par le système. L'appareil peut être connecté à des 

dispositifs médicaux externes et afficher directement les résultats de leur 

mesure. 

L'utilisateur peut créer un rapport de mesure ECG qui peut être enregistré et 

partagé avec des professionnels de la santé. 

Le système ne fournit aucune alarme ; les résultats doivent être interprétés 

uniquement par des professionnels de la santé. 

Technologie du CS System 4 

En associant des électrodes ECG du commerce à des capteurs PPG uniques 

aux algorithmes propriétaires, le dispositif CS System 4 peut détecter la 

présence d’une fibrillation auriculaire et en informer l’utilisateur. Outre la 

détection des fibrillations auriculaires, le dispositif CS System 4 surveille en 

continu la fréquence cardiaque de l’utilisateur. 

DMS-34834 A-1 Approved
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Le capteur PPG CardiacSense unique compense les interférences 

provoquées par les mouvements de la main, de la paume et des doigts, qui 

constituent la cause principale de notifications erronées. 

Pour plus d’informations sur la fibrillation auriculaire, les ECG et les PPG, voir 

les Annexes au chapitre 14. 
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3. Utilisation prévue 

Indications d'utilisation 

Le dispositif CS System 4 est destiné à être utilisé chez des adultes pour mesurer la 

fréquence cardiaque battement à battement et le pouls, afin de détecter la présence 

de fibrillations auriculaires d’une durée d’au moins 5 minutes, en utilisant les signaux 

ECG et/ou PPG. Le CS System 4 mesure également en continu la fréquence 

respiratoire et vérifie ponctuellement le pourcentage de saturation en oxygène du 

sang (SpO2) lorsque peu ou pas de mouvement est détecté. Il est destiné à un 

usage à domicile, en soins ambulatoires (patients actifs/mobiles au repos), en milieu 

hospitalier et dans les structures hospitalières, et lors de transports.  

Personnes auxquelles l’appareil est destiné 

Le dispositif CS System 4 est prévu pour toutes les personnes qui souhaitent 

surveiller leurs constantes vitales en établissement de soins, en soins 

ambulatoires ou à domicile. 

L’appareil est destiné à être utilisé par un seul utilisateur. 

Contre-indications 

Le dispositif n'a pas été testé chez les enfants de moins de 18 ans et son 

utilisation ne leur est pas destinée. 

Le dispositif n’a pas été testé chez les femmes enceintes ou qui allaitent et 

chez les patients portant un pacemaker ou un défibrillateur automatique 

implantable (DAI), et son utilisation n’est pas destinée à ces personnes. 

Le dispositif ne doit pas être utilisé chez les patients présentant des troubles 

liés à une insuffisance circulatoire. 

Le dispositif ne doit pas être porté sur une peau tatouée ou blessée. 

Ne pas nager en eau douce ou salée avec le dispositif. 

Le dispositif CS System 4 ne doit pas être utilisé dans le cadre de soins d’urgence. 

Effets indésirables 

Le dispositif a été testé et sa biocompatibilité a été établie. Il n’existe aucun effet 

indésirable connu découlant de l’utilisation du dispositif CS System 4. Toutefois, 

certains effets indésirables peuvent être liés à l’utilisation de systèmes de monitoring 

pour lesquels un capteur est appliqué sur la peau. Ces effets sont les suivants : 

Œdème 

Érythème 

Irritation 

Sensibilisation 

 

Remarque 

Tout effet indésirable / incident grave lié à l’utilisation du dispositif doit 

être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de 

l’UE dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside. 
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4. Sécurité 

Confidentialité des données 

CardiacSense protège les données personnelles et médicales de l’utilisateur 

en conformité avec la loi américaine HIPAA et le RGPD.  

Pour accéder aux données de votre compte personnel, vous devez vous 

connecter à l’aide de vos identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) créés 

lors du paramétrage de votre compte. 

Afin de protéger votre confidentialité, les rapports créés par le biais de 

l’application mobile sont enregistrés uniquement sur votre smartphone et sont 

protégés par un mot de passe. CardiacSense recommande de verrouiller 

l’écran de votre smartphone pour éviter tout accès non autorisé. Vous pouvez 

consulter et modifier le mot de passe fourni par défaut pour les rapports dans 

l’application mobile CardiacSense. CardiacSense recommande de modifier le 

mot de passe des rapports de temps à autre. 

Lorsque vous partagez un rapport avec d’autres personnes (par exemple, 

avec votre médecin), vous devez leur communiquer votre mot de passe des 

rapports afin qu’ils puissent accéder aux données. CardiacSense 

recommande d’utiliser des applications différentes pour envoyer le mot de 

passe et les données (par exemple, envoyer les données par WhatsApp et le 

mot de passe par SMS). 

DMS-34834 A-1 Approved
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5. Avertissements et mises en garde 

Avertissements 

 

 

NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF CS System 4 AVANT D’AVOIR 
LU ET COMPRIS CE MODE D’EMPLOI. 

 

N’utilisez pas ce dispositif si vous portez un DAI ou un pacemaker, si 
vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Le dispositif n’a pas été testé 
chez les femmes enceintes ou qui allaitent et chez les patients portant 
un pacemaker ou un DAI, et son utilisation n’est pas destinée à ces 
personnes. 

 

NE MODIFIEZ PAS vos traitements et ne retardez pas une 
consultation médicale sur la base des mesures obtenues avec ce 
dispositif. Prenez vos médicaments tels qu’ils vous ont été prescrits et 
suivez toutes les instructions de soins médicaux données par votre 
médecin. 

 

Gardez le dispositif hors de portée des enfants et des animaux de 
compagnie afin de réduire les risques d’étouffement ou de toute autre 
type de blessure. 

 

Afin d’éviter tout risque de choc électrique, utilisez uniquement un 
chargeur de qualité standard approuvé sur le marché. En outre, 
débranchez l’alimentation de la prise électrique pendant le nettoyage. 

 

Afin d’éviter toute détérioration des performances de ce dispositif, 
n’utilisez pas d’équipement de communication RF portable (y compris 
de périphériques tels que câbles d’antenne et antennes externes) à 
moins de 30 cm (12 pouces) d’une quelconque partie de cet appareil, 
y compris des câbles indiqués par le fabricant.  

 

Ce dispositif peut causer des interférences radio ou perturber le 
fonctionnement d’équipements situés à proximité. Le cas échéant, 
essayez d’utiliser le dispositif CS System 4 dans un autre endroit. 

 

L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que 
ceux indiqués ou fournis par le fabricant de cet appareil peut entraîner 
une augmentation des émissions électromagnétiques ou une réduction 
de l’immunité électromagnétique de cet appareil, résultant en un 
mauvais fonctionnement. 

 

Résonance magnétique dangereuse Le dispositif ne doit pas être 
introduit dans la salle d’IRM. 

 

N’utilisez pas de vernis à ongles lorsque vous mesurer le SpO2. 
L’utilisation de vernis à ongles peut fausser les résultats de la 
mesure. 

DMS-34834 A-1 Approved



 

14 

Mises en garde 

 

Il est important d’ajuster correctement la CS Watch 3. Si le bracelet de 

la montre est trop ou pas assez serré, cela peut affecter les résultats 

des mesures. 

 

Tous les problèmes rencontrés lors de l’utilisation du dispositif ou tout 
dommage causé au dispositif doivent être signalés à CardiacSense Ltd. 

 

À la fin de leur durée de vie utile, la montre et la batterie doivent être 
éliminées conformément à la législation locale sur les équipements 
électriques et électroniques. NE PAS JETER AUX ORDURES 
MENAGÈRES. 

 

Avant d’appairer la montre avec votre smartphone, assurez-vous que la 
date et l'heure de votre smartphone sont correctes. 

 

N’effectuez pas de changements ou de modifications sur le dispositif qui 
n’ont pas été expressément approuvés par CardiacSense Ltd car ceux-
ci pourraient affecter la sécurité et l'efficacité du système et annuleront 
sa garantie. 

 

N’utilisez pas le dispositif si l’écran, le câble ou la prise sont 
endommagés. En cas de pièce endommagée, faites-la immédiatement 
remplacer par un technicien qualifié. 

 
N’utilisez pas le dispositif si l’emballage est endommagé. 

 

N’utilisez pas le dispositif en dehors des conditions environnementales 

définies. 

 

En cas de doute sur votre état de santé, sélectionnez « Je ne sais 

pas ». Toute information médicale erronée apparaîtra sur le rapport et 

pourrait mener votre médecin à des erreurs de diagnostic. 

 

Si une éruption cutanée ou tout autre type d’irritation se développe 
autour du bracelet de la montre, retirez-la immédiatement de votre 
poignet et informez-en votre médecin et/ou votre personnel soignant. 

 

Si votre peau est trop fraîche, si votre circulation est restreinte ou si vos 

mouvements sont excessifs, les résultats des mesures pourraient être 

erronés. Dans ce cas, retirez la montre de votre poignet, réchauffez vos 

mains et remettez la montre. 

 

L’appareil est destiné à être utilisé par un seul patient. Le dispositif ne 
doit pas être utilisé par une personne autre que l’utilisateur enregistré. 

 

Lorsque vous ne portez pas la montre, éteignez-la pour éviter des 

erreurs et pour économiser la batterie. 

 

Pour éviter d’endommager la CS Watch 3, les réparations et l’entretien 
doivent être assurés exclusivement par un membre du personnel 
autorisé. 
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L’utilisation du dispositif CS System 4 à des fins autres que celles qui 
ont été prévues peut mener à des résultats incorrects et des erreurs 
d'interprétation clinique. 

 

Vérifiez que vous avez bien sélectionné le pays de résidence correct 

afin de répondre aux exigences réglementaires locales et d’appliquer les 

nouvelles fonctionnalités futures. Pour changer de pays de résidence, 

vous devez contacter l’assistance client. 

 

Gardez les capteurs du dispositif propres, sans poussière ni traces de 

graisse, afin de réduire les risques de mesures erronées. N’utilisez pas 

de détergents pour nettoyer la montre et sa station de recharge. 

 

N'utilisez pas l'appareil pour diagnostiquer une affection médicale. Avant 

toute prise de décision cruciale, toutes les interprétations doivent être 

examinées par un professionnel de la santé. 

 

 

DMS-34834 A-1 Approved



 

16 

6. Connaître votre CS System 4 

Contenu de l’emballage 

L’emballage du dispositif CS System 4 contient les éléments suivants* : 

 

 

 

  

Figure 4-1. Contenu de l’emballage 

 

Élément Description 

1 CS Watch 3 

2 Station de recharge avec câble USB-C vers USB-A 

3 Long bracelet remplaçable 

4 guide de démarrage rapide 

5 certificat de garantie 

 

N’utilisez pas le dispositif si l’emballage est endommagé. 

1 

2 3 

5
4 

4
4 
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CS Watch 3 

La CS Watch 3 comprend les commandes physiques suivantes : 

 
 

Figure 4-2. Vues de face et de dos de la montre 

A Affichage 

B *Capteur de SpO2 (et de pression artérielle) (*Ce capteur n’est pas utilisé 
dans la version de cette montre pour la pression artérielle) 

C Affichage de la montre et bouton marche/arrêt. Appuyez brièvement pour 
allumer ou éteindre l’écran. Maintenez le bouton appuyé pendant 
3 secondes pour allumer ou éteindre la montre.  

D Thermomètre (ce capteur n’est pas utilisé dans la version de cette montre.) 

E Capteur des mesures ECG. Cette électrode est utilisée pour effectuer des 
mesures ECG en temps réel. 

F Capteur des mesures ECG. Cette électrode prend diverses mesures par 
contact avec votre peau. 

G Points de contact pour recharger la montre dans le support de charge 

H Capteur des mesures PPG 

I Numéro de série utilisé pour l’identification de la montre lors de son 
appairage avec un smartphone. 

 

Station de recharge 

La station de recharge permet de recharger la batterie de la montre. Elle 

comprend quatre broches POGO plaquées or qui se connectent aux quatre 

points de contact (Figure G ci-dessus) afin de recharger la montre. La station 

de recharge existe en deux configurations différentes : 

Station avec alimentation intégrée. 

Station avec câble USB-C vers USB-A pouvant être utilisée avec un 

adaptateur USB standard aux normes CE. 
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Chargement de la montre 

La CS Watch 3 est équipée d’une batterie rechargeable intégrée qu’il convient 

de charger en plaçant la montre sur sa station de recharge. 

Avant la première utilisation, rechargez complètement la montre jusqu'à ce 

qu'elle atteigne 100%. 

 

Avertissement 

Afin d’éviter tout risque de choc électrique, utilisez uniquement un 

chargeur de qualité standard approuvé sur le marché. 

 

1. Branchez la station de recharge sur l’alimentation. 

2. Placez la montre dans la station de recharge en positionnant les 4 points 

de contact dorés au dos de la montre sur les 4 broches POGO dorées de 

la station. La station est équipée d’aimants qui aident à bien placer la 

montre. 

 

Figure 4-3. Affichage de la montre pendant la recharge 

Pendant la recharge, les capteurs sont désactivés et l’écran affiche le niveau 

actuel de la batterie. 

Le temps de recharge à 100 % d’une batterie complètement vide est 

d’environ 2 heures. 

Dans des conditions normales, une batterie entièrement chargée permet 

d’utiliser la montre en continu pendant 2 jours (48 heures) au maximum. 

Un indicateur de batterie faible s’allumera sur l’écran de la montre quand il 

sera temps de recharger la batterie. 

 

Figure 4-4. Affichage de batterie faible 

Lorsqu’il ne reste plus que 5 % de batterie, l’écran de la montre s’éteint et la 

montre se met en veille prolongée. 

Si votre montre ne se recharge pas correctement ou si la batterie s’épuise 

trop vite (en moins de 24 heures), veuillez contacter CardiacSense ou votre 

revendeur local. 

 

Batterie 
faible 
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Remarque 

La batterie doit être chargée au moins tous les 3 mois, même 

lorsqu'elle n'est pas utilisée. 

 

Allumeret éteindre la montre 

Le bouton marche/arrêt est utilisé pour allumer et éteindre votre montre et son 

écran. Pour allumer ou éteindre votre montre, appuyez sur le bouton 

marche/arrêt pendant 2 à 3 secondes. Pour allumer ou éteindre l’affichage, 

appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt et relâchez-le aussitôt. 

 

Figure 4-5. Bouton MARCHE/ARRÊT de la montre 

Lorsque vous allumez votre montre, maintenez le bouton marche/arrêt 

appuyé. La montre émet une brève vibration et l’affichage s’allume. 

 

Figure 4-6. Vue de face de la montre 

Les deux voyants LED verts au dos de la montre s’allument, ce qui indique 

que les capteurs PPG fonctionnent correctement. 

 

Figure 4-7. Voyants LED de la montre 

 

Remarque 

Les voyants LED s’allumeront uniquement une fois que le processus 

de configuration initial sera terminé. 
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7. Préparation du dispositif CS System 4 

 

Chargement de la CS Watch 3 

La batterie de la CS Watch 3 doit être complètement chargée avant sa 

première utilisation. Voir Chargement de la montre au paragraphe 4.2 pour 

obtenir des instructions étape par étape. 

 

Installation de l’application CS4 Mobile 

L'application CS4 Mobile est un élément essentiel du dispositif CS System 4 

et doit être installée sur votre smartphone pour pouvoir utiliser le système. 

1. Vous pouvez installer l’application CS4 Mobile sur votre smartphone de 

deux manières différentes : 

Option 1 : Scannez ce QR code , que vous trouverez également dans 

le Guide de démarrage rapide. 

Option 2 : Sur votre smartphone, accédez au Play Store (pour les téléphones 

Android) ou à l'App Store (pour les iPhones) et recherchez l'application 

CardiacSense . Lorsque vous avez localisé l'application CardiacSense, 

suivez les instructions de votre téléphone pour l'installer. 

2. Acceptez toutes les conditions d’utilisation qui s’affichent pendant 

l'installation pour que l'application fonctionne correctement. 

3. Assurez-vous que la Localisation et le Bluetooth sont activés sur votre 

smartphone. 

 

Paramétrage de votre compte 

Les informations personnelles nécessaires pour obtenir des résultats 

personnalisés avec le dispositif CS System 4 se trouvent sur votre compte 

dans l’application CS4 Mobile. Vos données personnelles et vos mesures 

sont traitées en conformité avec la norme HIPAA et le RGDP. 

Vous devez impérativement saisir correctement vos informations. La majeure 

partie des informations personnelles et médicales saisies à ce stade peuvent 

être modifiées plus tard, si nécessaire (voir chapitre 10, Modification des 

informations de votre compte). 

Pour créer un nouveau compte et appairer votre montre avec votre 

smartphone, suivez l’assistant d’installation en 5 étapes. Ces étapes sont les 

suivantes : 

1. L’inscription. 

2. La création d’un nouveau compte. 

3. La saisie des informations personnelles. 
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4. La saisie des informations médicales. 

5. La définition des seuils. 

6. La définition des préférences et l’acceptation des conditions. 

7. L’appairage de la montre. 

Une barre de progression s’affiche en bas de l’écran tout au long du 

paramétrage. Elle indique les étapes déjà effectuées ainsi que l’étape en 

cours. Le nom de l'étape en cours s'affiche en haut de l'écran. 

 

 

Figure 5-1. Étapes de paramétrage du compte 
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Étape 1 : L’inscription 

Avant de commencer l’inscription, assurez-vous que la Localisation et le 

Bluetooth® sont activés sur votre smartphone. En outre, assurez-vous que les 

restrictions de batterie sont désactivées. Si ces paramètres ne sont pas 

définis, l’application CS4 Mobile ne fonctionnera pas. 

1. Pour vous enregistrer, ouvrez l’application CS4 Mobile sur votre 

smartphone. 

L'application s'ouvre sur un écran de démarrage, suivi de l’écran de 

sélection des langues. 

 
 

Figure 5-2. Écrans de démarrage et de sélection des langues 

2. Appuyez sur la flèche Bas pour sélectionner votre langue dans la liste 

proposée. 

  

Figure 5-3. Écrans de sélection des langues 

3. Cliquez sur Enregistrer. L’écran de connexion s’affiche. 
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Figure 5-4. Écrans de création d’un nouveau compte 

4. Appuyez sur le bouton Créer un compte pour créer un nouveau compte. 
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Étape 2 : La création d’un nouveau compte 

Pour créer votre compte CardiaSense, vous devez avoir une adresse 

électronique valide. 

 

Remarque 

L’adresse électronique que vous saisissez ici fait partie de vos 

identifiants et ne peut pas être modifiée une fois le processus 

d’inscription terminé. 

 

1. Entrez votre adresse électronique. Cette adresse vous permettra de vous 

connecter à l’application et de recevoir des informations importantes de la 

part de CardiacSense. 

2. Appuyez sur la flèche Bas à côté de la Politique relative aux mots de passe 

pour afficher les règles auxquelles votre mot de passe doit répondre. 

Veuillez lire attentivement ces règles. Votre mot de passe doit inclure tous 

ces caractères pour être valide. 

   

Figure 5-5. Écrans de l’adresse électronique et du mot de passe 

Les adresses électroniques ou les mots de passe non valides sont 

indiqués par un rectangle rouge ou un message d’erreur. 

3. Saisissez un Mot de passe. Lorsque vous saisissez votre mot de passe, 

les astérisques serviront d'espaces réservés aux caractères saisis. 

Appuyez sur l'icône représentant un œil pour remplacer les astérisques 

par des caractères visibles afin de vous assurer que votre mot de passe 

correspond bien à votre intention. 

 

Une fois l’adresse électronique et le mot de passe tous deux correctement 

saisis, le bouton Suivant devient actif. 

4. Appuyez sur le bouton Suivant. 

Vous allez recevoir un e-mail de la part de CardiacSense qui vous 

demandera de vérifier votre adresse électronique et d’activer votre 

compte. 
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Remarque 

Vous devez activer votre compte sous 24 heures ; dans le cas 

contraire, vous devrez recommencer le processus d’inscription. 

 

 

Figure 5-6. Vérification de l’e-mail 

Pour vérifier votre adresse électronique et activer votre compte : 

5. Ouvrez votre boîte de réception, puis ouvrez l’e-mail envoyé par 

CardiacSense. 

  

Figure 5-7. E-mail d’activation du compte 

Si vous n’avez pas reçu l’e-mail de vérification, vérifiez d’abord qu’il ne se 

trouve pas dans vos spams, puis vérifiez que l’adresse électronique saisie 

dans l’application CS4 Mobile est correcte. Appuyez sur Renvoyer l’e-mail. 
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6. Appuyez sur Activer mon compte. Le message « Félicitations ! » s’affiche, 

indiquant que votre compte a bien été activé. 

7. Retournez dans l’application CS4 Mobile et appuyez sur Continuer pour 

vous connecter. 

8. Saisissez vos identifiants (Adresse électronique et Mot de passe) pour 

vous connecter à votre compte. 

9. Appuyez surSuivantpour passer à l’étape suivante (Étape 3 : Informations 

personnelles) 
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Étape 3 : La saisie des informations personnelles  

Les informations personnelles sont indispensables pour que les algorithmes 

de CardiacSense vous fournissent des résultats précis et des rapports 

personnalisés. 

1. Saisissez votre prénom et votre nom dans les espaces dédiés. 

2. Saisissez votre numéro d’identité national. 

  

Figure 5-8. Écrans des informations personnelles 

3. Appuyez sur l'icône du calendrier pour sélectionner votre date de 

naissance. Un écran de confirmation avec votre âge s’affiche. Appuyez 

sur Oui pour confirmer votre âge. 

4. Saisissez votre poids, votre taille et sélectionnez votre sexe biologique. 

 

Remarque 

Faites attention aux unités de mesure lorsque vous saisissez votre 

poids (kg/lb) et votre taille (cm/ft). Vous pourrez mettre ces valeurs à 

jour par la suite, si nécessaire (voir paragraphe 10.3). 

 

5. Saisissez votre pays de résidence à l’aide du remplissage automatique. 

Lors de la saisie, votre pays apparaitra dans la liste ci-dessous. Appuyez 

sur le pays correct pour le sélectionner. 

 

Attention 

Vérifiez que vous avez bien sélectionné le pays de résidence correct, 

car cette information est nécessaire pour répondre aux exigences 

réglementaires locales et pour appliquer les nouvelles fonctionnalités 

futures. Pour changer de pays de résidence, vous devez contacter 

l’assistance client. 

 
 

6. Une fois tous les champs remplis, appuyez sur Suivant pour passer à 

l'étape suivante. ( Étape 4 : Informations médicales). 
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Étape 4 : La saisie des informations médicales 

Lors de la saisie de vos informations médicales, il est important d’être aussi 

précis que possible. Si vous n’êtes pas sûr de la réponse, sélectionnez 

« Je ne sais pas ». 

 

 

Attention 

En cas de doute sur votre état de santé, sélectionnez « Je ne sais 

pas ». Toute information médicale erronée apparaîtra sur le rapport et 

pourrait mener votre médecin à des erreurs de diagnostic et de 

traitement.  

 

L’application affiche une pathologie à la fois et indique votre progression par 

une numérotation. Par exemple, 1 sur 11 dans l’exemple qui suit indique qu’il 

s’agit du premier écran sur une totalité de onze écrans dans cette section. 

 

 

Figure 5-9. Écrans des informations médicales 

1. Indiquez si vous présentez actuellement ou non les pathologies qui 

s’affichent à l’écran. Souvenez-vous qu’en cas de doute, vous devez 

sélectionner « Je ne sais pas ». Sélectionnez « Suivant » pour passer à 

la pathologie suivante. 

2. Après avoir répondu à toutes les questions, relisez vos réponses. Si vous 

avez besoin de modifier vos réponses, localisez la pathologie et appuyez 

sur la réponse. La question sera de nouveau affichée et vous pourrez 

sélectionner une autre réponse. 

DMS-34834 A-1 Approved



 

29 

 

Figure 5-9. Modification de la réponse pour une pathologie 

3. Une fois que vous aurez répondu pour toutes les pathologies, appuyez sur 

Suivant pour établir des seuils pour vos paramètres médicaux mesurés ou 

saisis manuellement. 

Les seuils sont préréglés sur des valeurs par défaut. Ces valeurs 

déterminent quand les notifications sont envoyées. Consultez votre 

médecin avant de modifier les seuils. 

 

 

Figure 5-10. La définition des seuils 
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Remarque 

Des seuils par défaut sont réglés pour les différents paramètres 

médicaux. Pour poursuivre sans modifier ces paramètres par défaut, 

appuyez sur Suivant. 

Vous pourrez mettre les seuils à jour par la suite (voir paragraphe 10.4). 

 

4. Appuyez sur un paramètre médical pour en régler le seuil. 

5. Faites glisser les pastilles ou saisissez les valeurs supérieure et inférieure 

pour insérer les seuils. Pour restaurer les paramètres par défaut, appuyez 

sur Restaurer les valeurs par défaut pour toute pathologie. 

6. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder la modification et passer au 

paramètre médical suivant. 

7. Une fois que vous aurez rempli les champs pour toutes les pathologies et 

réglé vos seuils, appuyez sur Suivant pour passer à l’étape suivante 

(Étape 5 : Préférences et conditions d’utilisation). 
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Étape 5 : Le paramétrage des préférences et la validation des conditions 
d’utilisation 

CardiacSense veille constamment à modifier et améliorer ses services. 

L'analyse des données et des expériences de nos utilisateurs actuels nous 

aide dans cette quête. Nous apprécierions de recevoir votre permission pour 

utiliser vos données à des fins de recherche (facultatif). Nous vous 

demandons également de lire et d'accepter les conditions d'utilisation du 

produit (obligatoire). 

 

Figure 5-11. Préférences et conditions d’utilisation 

1. Si vous souhaitez autoriser CardiacSense à utiliser vos données à des fins 

de recherche, appuyez pour cocher la première case. 

Les données utilisées à des fins de recherche sont anonymisées et aucun 

renseignement personnel n'est partagé avec un tiers. Ces données sont 

uniquement utilisées pour améliorer les algorithmes de CardiacSense, 

ceci afin de faciliter la prise en charge médicale de ses utilisateurs. Pour 

plus d'informations sur l’utilisation de vos données, appuyez sur Plus 

d’informations. 

2. Pour pouvoir utiliser le CS System 4, vous devez accepter les conditions 

d’utilisation. Appuyez pour cocher la seconde case (obligatoire). Pour plus 

d’informations sur les conditions d’utilisation, sélectionnez Lire les 

conditions d’utilisation. 

CardiacSense vous informera de toute modification ultérieure de sa politique 

de confidentialité et vous demandera d'accepter les conditions modifiées. 

3. Une fois que vous avez coché les Conditions d’utilisation, appuyez sur 

Suivant pour passer à l’étape suivante ( Étape 6 : L’appairage de la montre). 
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Étape 6 : L’appairage de la montre 

Pour utiliser le CS System 4, votre montre et votre smartphone doivent 

fonctionner ensemble. Pour que ces deux appareils fonctionnent ensemble, ils 

doivent être appairés. 

Vous n’aurez à effectuer cette procédure qu’une seule fois. 

 

Attention 

Avant d’appairer la montre, assurez-vous que la date et l'heure de 

votre smartphone sont correctes. 

 

1. Assurez-vous que le Bluetooth et la Localisation sont activés sur votre 

smartphone et que votre montre est située à moins de 4 m (13 pieds) de 

votre smartphone. 

2. Si votre montre s’est éteinte, allumez-la en maintenant le bouton 

MARCHE/ARRÊT appuyé pendant 2 à 3 secondes. La montre émet une 

brève vibration et l’affichage s’allume. 

 

Figure 5-12. Allumez la montre 

3. Sur l’application CS4 Mobile, appuyez sur Rechercher une montre. 

L’écran de synchronisation s’affiche sur la montre, avec le numéro de 

série de la montre. 
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Figure 5-13. Écran de synchronisation de la montre 

Votre smartphone recherche des dispositifs Bluetooth situés à sa portée et 

affiche la liste des montres détectées. 

 

Figure 5-14. Choisissez votre montre 

4. Une fois votre montre détectée, appuyez sur Appairer à côté du numéro 

de série de la montre. Si votre montre n’apparaît pas dans la liste, 

appuyez sur Rafraîchir la liste afin que le téléphone continue de chercher 

d’autres appareils. 

5. Appuyez sur la coche bleue (✓) sur la montre dans la minute qui suit afin 

de terminer le processus d’appairage. 
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Figure 5-15. Confirmer l’appairage sur la montre 

Si la montre ne répond dans la minute qui suit, ou si la montre refuse 

l’appairage, suivez l’une de ces étapes à l’écran suivant : 

Appuyez sur Renvoyez une demande. 

Appuyez sur Chercher une montre pour revenir à la liste des montres. 

Une fois l’appairage réussi, un message s’affiche dans l’application. 

 

Figure 5-16. Montre appairée au smartphone 
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Figure 5-17. Montre appairée à un smartphone 

 

Remarque 

L’affichage s’éteint automatiquement au bout de 3 secondes afin 

d’économiser la batterie. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton 

MARCHE/ARRÊT de la montre ou tournez votre poignet vers vous 

pour voir la face avant de la montre. 

L’affichage de la montre s’allume automatiquement si une fibrillation 

auriculaire est détectée. 

 

L’écran principal de l’application s’affiche (onglet Tableau de bord). 

 

Remarque 

Les écrans de l’application s’affichent en mode paysage. 

 

Vous pouvez désappairer la montre et l’application dans le menu Paramètres de 

l’application (voir consignes au paragraphe 13 en appuyant sur Réinitialiser la 

montre dans la Ré-initialisation (décrit dans le paragraphe 12.2). 
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Écran de l’application mobile 

Une icône de menu  (voir paragraphev 6.3.3) et trois onglets s’affichent 

dans l’application CS4 Mobile. 

 

Figure 5-19. Écran principal (onglet Tableau de bord) 

Onglet Tableau de bord – affiche les notifications, les mesures prises avec la 

montre et les informations médicales saisies manuellement obtenues à partir 

de dispositifs externes (pour plus d’informations, voir le paragraphe 6.3.1). 
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Porter la montre 

Lorsque la montre est complètement chargée, mettez-la à votre poignet 

gauche ou droit, juste au-dessus de l'os du poignet, sur une peau intacte. 

Serrez le bracelet, de sorte que la montre soit entièrement en contact avec 

votre peau et ne vous gêne pas. Ne pas trop serrer le bracelet de la montre.  

 

 

 Attention 

 Un bracelet de montre trop lâche ou trop serré peut affecter les 

résultats des mesures. 

Une fois que votre CS Watch 3 et votre smartphone sont appariés, la montre 

commence à surveiller votre pouls et votre fréquence respiratoire. Vous 

pouvez fermer l’application ; la montre continuera de surveiller vos données 

vitales même lorsque l’application CS4 Mobile est fermée. 

 

 

 Attention 

Si votre peau est trop fraîche, si votre circulation est restreinte ou si 

vos mouvements sont excessifs, les résultats des mesures pourraient 

être erronés ou absents. Dans ce cas, retirez la montre de votre 

poignet, réchauffez vos mains et remettez la montre. 

 

La CS Watch 3 est classée IP-67, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser 

quand vous faites de l’exercice, quand il pleut et lorsque vous lavez les mains 

ou prenez une douche. 

 

 

Remarque 

Il est recommandé d’éteindre la montre lorsque vous ne l’utilisez pas. 
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Remplacer le bracelet de la montre 

Si le bracelet fixé sur la CS Watch 3 est trop court pour s’ajuster 

confortablement à votre poignet, remplacez-le par le modèle plus long fourni 

avec le CS System 4 (voir élément 4 de la Figure 4-1). 

Pour retirer le bracelet : 

1. Placez la montre dos vers vous. 

 

Figure 5-18. Dos de la montre 

2. Faites glisser le petit levier argenté à ressort vers l’intérieur. 

 

Figure 5-19. Levier à ressort argenté du bracelet 

3. En maintenant le levier appuyé (ressort comprimé), faites doucement 

pivoter le bracelet autour de son extrémité fixe. 

 

Figure 5-20. Faire pivoter le bracelet 

4. Retirez le bracelet. 

 

Figure 5-21. Bracelet de la montre retiré 

Pour fixer le bracelet de remplacement : 

1. Insérez la broche à l’extrémité du levier argenté dans la petite cavité 

prévue à cet effet, comme indiqué sur la Figure 5-20. 

2. Faites glisser le petit levier argenté à ressort vers l’intérieur 

(comme indiqué sur la Figure 5-19) et, tout en le maintenant appuyé 

(ressort comprimé), faites pivoter doucement le bracelet autour de son 

extrémité fixe jusqu’à ce qu’il soit en place (voir Figure 5-20). 

3. Insérez la broche à l’extrémité du levier argenté dans l’autre petite cavité 

prévue à cet effet. Vous entendrez peut-être un clic lorsque la broche 

pénétrera dans la cavité. 

4. Poussez ou tirez délicatement sur le bracelet jusqu’à entendre un clic et 

assurez-vous que le bracelet est bien fixé à la montre. 
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8. UtiliserCS System 4 

Le CS System 4 fonctionne de façon optimale lorsque vous portez votre 

CS Watch 3 au poignet et que vous avez votre smartphone appairé à 

proximité (à moins de 4 mètres ou 13 pieds). 

Affichage de la montre 

Par défaut, la montre affiche l’heure, la date (jour et mois), le niveau de la 

batterie et l’état du Bluetooth. 

Pour naviguer entre les écrans d'affichage, balayez l’affichage vers la gauche 

pour passer à l'écran suivant. 

 

 

Figure 6-1. Vue de face de la montre 

Les icônes suivantes peuvent apparaître sur l’affichage de la montre pendant 

son utilisation. Ces icônes sont également énumérées dans l’application 

CS4 Mobile (voir paragraphe 6.4.2). 

 

Fibrillation auriculaire détectée : 

Le dispositif CS System 4 a détecté une 
fibrillation auriculaire. 

La montre vibre au début (déclenchement) et 
à la fin de l’épisode de fibrillation auriculaire. 

Nous vous recommandons de prévenir votre 
médecin si votre montre CardiacSense a 
détecté une arythmie de type fibrillation 
auriculaire. 

Pleine 25% 10% 

  

Niveau de batterie: 

À 40 %, il est recommandé de recharger la 
montre. 

À 10 %, la montre doit être rechargée. 

À 5 %, l’écran de la montre s’éteint et la 
montre se met en veille prolongée. 

 

État du Bluetooth :  

Rouge=panne matérielle, Bleu=connecté, 
Gris=déconnecté. 

Mode avion (voir paragraphe 6.1.1). 

Date 

Notifications 

Niveau de 
batterie 

État de la 
montre 
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État de la mémoire : 

Jaune=faible/ Rouge=très faible/ Blanc=pas 
d’enregistrement 
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Pouls  

Balayez l’écran principal vers la droite pour accéder aux informations sur 

votre activité physique (calories et nombre de pas) et votre pouls. 

 

Figure 6.2. Activité physique 

Paramètres 

Rendez-vous dans l’écran des paramètres pour afficher le numéro de série de 

votre CS Watch 3 et vous permettre de passer du mode Bluetooth au mode 

Avion.  

 

Figure 6-3. Mode avion 

Un bouton à faire glisser vous permet de passer du mode Bluetooth au mode 

Avion, déconnectant ainsi la montre de l’application CS4 Mobile. Le 

monitoring se poursuit en mode Avion, mais les résultats sont enregistrés 

uniquement dans la montre et ne sont pas transférés à l’application. 

DMS-34834 A-1 Approved



 

42 

Ré-initialisation 

Dans l’écran de Ré-initialisation, un bouton Confirmation s’affiche. 

 

Figure 6-4. Ré-initialisation 

En appuyant sur la coche, vous effacerez la mémoire interne de la montre 

ainsi que les données d’appairage avec l’application sur votre smartphone. 

Cette action ne restaure pas la configuration d’usine ou la version antérieure 

du micrologiciel de la montre. 

Pour plus d’informations sur la manière de restaurer la configuration d’usine 

de la montre, voir paragraphe 12.2. 

 

Monitorage en continu 

Une fois la montre placée sur votre poignet et allumée, elle surveille votre 

pouls et votre fréquence respiratoire en continu.  

 

 

Figure 6-5. Message FA 

 

 

Lorsqu’une fibrillation auriculaire est détectée, le message FA s’affiche sur 

l’écran de la montre. Il est recommandé d’effectuer une mesure ECG 

(voir instructions au chapitre 7). 

 

 Figure 6-6. Mesure ECG 
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Écran de l’application 

En ouvrant l’application CS4 Mobile, l’écran principal s’affiche. Vous n’avez 

pas besoin de vous connecter. 

 

Figure 6-7. Écran principal (onglet Tableau de bord) 

Onglet Tableau de bord 

L’onglet Tableau de bord constitue l’écran principal de l’application. Les paramètres 

de l’activité physique, la durée du sommeil lors des dernières 24 heures, les 

notifications (s’il y en a), le pouls et la fréquence respiratoire mesurés en temps réel, 

la saturation du sang en oxygène et d’autres paramètres médicaux mesurés ou 

saisis manuellement s’affichent sur cet écran. 

 

Remarque 

Les champs marqués d’un symbole « + » sont ceux pour lesquels les 

valeurs doivent être saisies manuellement. Tous les autres champs 

sont mis à jour automatiquement avec les mesures de la montre. 

 

Les valeurs Pression artérielle et Glucose doivent être saisies manuellement 

par l’utilisateur ou électroniquement par le biais d’un appareil externe appairé. 

Les valeurs sont réinitialisées à minuit (pour plus d’informations, voir 

paragraphe 6.4.2). 

La SpO2 est mesurée lors d'une mesure ECG en plaçant vos doigts sur les 

capteurs (voir paragraphe 7.1). 

La Température corporelle peut être insérée manuellement par l'utilisateur. 

La valeur Poids est saisie manuellement pendant le processus de 

paramétrage du compte et indique la date de la dernière entrée (elle n’est pas 

réinitialisée). 

Écran de mesure en temps réel 

Le pouls (valeur et graphique), la fréquence cardiaque (valeur et graphique), 

la fréquence respiratoire (valeur) et la SpO2 (valeur) tels que mesurés par la 

CS Watch 3 s’affichent sur l’écran de mesure en temps réel. Cet écran apparait 

automatiquement lorsque la montre effectue une mesure en temps réel. Pour 

plus d’informations sur la manière de réaliser une mesure ECG, voir chapitre 7. 
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Menu principal 

Appuyez sur l'icône Menu  située dans le coin supérieur gauche de l’écran 

pour ouvrir la liste des fonctionnalités disponibles. 

 

 

Figure 6-8. Menu 

 

Remarque 

Pour entrer dans Mon profil, vous devez vous connecter à l’application, 

(comme expliqué au chapitre 10, Modification des informations de 

votre compte). 

 

Tableau de bord – pour retourner à l’écran du Tableau de bord. 

Mon profil – permet d’apporter des modifications à la montre (si vous avez 

besoin de la remplacer) et à vos informations personnelles et médicales, de 

réinitialiser les seuils définis et les mots de passe et d’accéder aux formulaires 

de consentement pour les préférences et les conditions d’utilisation (voir 

chapitre 10). 

DMS-34834 A-1 Approved



 

45 

 

Figure 6-9. Mon profil 
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Rapport mensuel – permet de demander un rapport sur les 30 jours précédant 

une date sélectionnée (pour plus d’informations, voir paragraphe 9.2). 

Appareils externes – permet d’accéder à des appareils externes et de les 

configurer pour les appairer avec le CS System 4 ou de saisir manuellement 

des valeurs. Pour plus d’informations, voir paragraphe 6.4.2. 

Paramètres – permet de modifier les paramètres liés à l’application tels que 

la langue de l’interface de l’application et les unités de mesure. Pour plus 

d’informations, voir chapitre 10, Modification des informations de votre 

compte).Vous pouvez aussi consulter le mode d’emploi et la FAQ. 

 

Figure 6-10. Paramètres 

Rapport mensuel – permet de demander un rapport sur les 30 jours précédant 

une date sélectionnée (pour plus d’informations, voir paragraphe 9.2). 
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Données détectées et mesurées 

L’onglet Tableau de bord affiche les notifications et vous alerte de toute 

irrégularité dans vos paramètres médicaux. 

Notifications 

Lorsqu’une fibrillation auriculaire est détectée, une notification « FA » 

apparaitra et si un des paramètres médicaux (p. ex., le pouls) dépasse les 

seuils définis, sa valeur s’affichera en rouge avec un liséré rouge. 

 

Figure 6-11. Notifications 

Ajout de données mesurées en dehors du système 

Les informations médicales qui n’ont pas été mesurées par la CS Watch 3 

peuvent être saisies manuellement dans le tableau de bord de l’application 

CS4 Mobile ou être automatisées en appairant des appareils approuvés. 

Avant de commencer, assurez-vous que l’appareil externe est allumé. Pour 

plus d’informations sur comment utiliser des types d’appareils spéciaux, voir 

Paragraphe 8. 

1. Dans le menu Tableau de bord, sélectionnez Appareils externes.  

 

Figure 6-12. Appareils externes 
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2. Sélectionnez le type d’appareil que vous voulez ajouter. Vous verrez une 

liste d’appareils compatibles. Vous ne pouvez ajouter qu’un appareil par 

type. 

 

Figure 6-13 – Exemple : Liste d’appareils compatibles 

3. Localisez votre appareil et appuyer sur Chercher.  

 

 

Remarque 

Une connexion Internet est requise et l’appareil doit être allumé pour 

ajouter des données médicales mesurées en dehors du système à 

l’application CS4 Mobile. 

 

4. Lorsque l’appareil a été détecté, son numéro apparait. Appuyez sur Appairer. 
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Figure 6-14 – Exemple : Appairer votre appareil 

5. L’écran suivant vous informera que l’appareil a été appairé avec succès. 

Appuyez sur Ok. 

 

 

Remarque 

Les valeurs saisies sont accompagnées de l’heure à laquelle elles ont 

été ajoutées et sont réinitialisées tous les jours à minuit, excepté pour 

le poids. 

 

Pour ajouter une valeur électroniquement : 

6. Appuyez sur le symbole « + » situé au coin droit inférieur du type 

d’appareil désiré. 

7. Sur l’écran suivant, suivez les instructions pour le type d’appareil 

sélectionné. Une connexion sera établie et la mesure commencera. 

8. La valeur de la mesure ainsi que l’heure à laquelle elle a été envoyée 

seront envoyées à l’application du CS System 4.  
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Figure 6-15. Ajout d’une donnée mesurée en dehors du système 

 

Pour ajouter une valeur manuellement : 

1. Ouvrez l’application CS4 Mobile. Elle s’ouvre dans l’onglet Tableau de bord. 

2. Localisez la mesure que vous souhaitez insérer. Appuyez sur le symbole 

« + » situé au coin droit inférieur du champ correspondant. 

Une fenêtre permettant d’insérer la valeur de votre mesure actuelle 

s’affiche. 

 

Figure 6-16. Mise à jour de données mesurées en dehors du système 

3. Saisissez la valeur de la mesure ou ajustez-la à l’aide des flèches. 

4. Appuyez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer vos modifications. 

Vous serez renvoyé ensuite au Tableau de bord. 

 

Avertissement 

NE MODIFIEZ PAS vos traitements et ne retardez pas une 

consultation médicale sur la base des mesures obtenues avec ce 

dispositif. Prenez vos médicaments tels qu’ils vous ont été prescrits 

par votre médecin. 
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9. Effectuer une mesure ECG 

Vous pouvez lancer une mesure ECG à tout moment à partir de votre montre, 

qu’une fibrillation auriculaire ait été détectée ou pas. 

 
 

Figure 7-1. Notification de fibrillation auriculaire 

Lorsque le capteur PPG de la montre détecte une fibrillation auriculaire, une 

notification FA s’affiche sur la CS Watch 3, suivie d’une consigne s’affichant 

automatiquement (sur l’affichage de la montre) vous indiquant de Placer vos 

doigts sur les capteurs ECG. L’onglet des mesures en temps réel s’affiche 

automatiquement dans l’application. 

 
 

Figure 7-2. Consigne de mesure ECG suite à une notification AF 

 

Remarque 

Vous n’avez pas besoin d’être connecté à l’application pour effectuer 

une mesure ECG. Toutefois, la CS Watch 3 et le smartphone appairé 

doivent être connectés en Bluetooth. 

 

 

Remarque 

Vérifiez qu’il n’y a pas de transpiration ou d’humidité sur votre poignet 

lorsque vous effectuez une mesure ECG ; dans le cas contraire, vous 

pourriez n’obtenir aucun résultat. 

 

 

Remarque 

L’écran tactile de la montre est désactivé pendant les mesures ECG. 
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Les mesures ECG fonctionnent uniquement si votre montre est sur votre 

poignet et si vos doigts sont placés sur les capteurs ECG (voir Figure 4-2). 

Veuillez vous asseoir sans bouger en plaçant vos deux coudes sur la table. 
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10. Mesures ECG, SpO2 et de la fréquence 
respiratoire 

Les mesures ECG sont sauvegardées sous la forme de Rapports de mesure 

que vous pouvez partager avec votre personnel soignant ou une autre 

personne de votre choix. 

 

N’utilisez pas de vernis à ongles lorsque vous mesurer le SpO2. 
L’utilisation de vernis à ongles peut fausser les résultats de la 
mesure. 

 

 

Remarque 

La mesure ECG peut durer jusqu’à 5 minutes. Asseyez-vous en vous 

tenant droit et évitez de bouger pendant la mesure ECG. 

 

Pour effectuer une mesure ECG ou SpO2 : 

1. Balayez l’écran de votre montre vers la gauche jusqu’à ce que vous 

atteigniez l’écran montré ci-dessous : 

2.  

Figure 7-3. Cochez pour commencer l’ECG. 

3. Appuyez sur le signe V. 

4. Placez vos doigts sur les capteurs ECG et SpO2 et ne les enlevez pas 

avant que le message « Vous pouvez retirer vos doigts » ne s’affiche sur 

l’écran de l’application. 

 
 

Figure 7-3. Capteurs ECG de la montre 

Après avoir collecté les données pendant environ 20 secondes, la montre 

affiche une barre de progression bleue, tandis que la fréquence cardiaque 
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mesurée à l’ECG s’affiche dans l’application CS4 Mobile (le pourcentage 

de progression s’affiche en haut à droite). 

 
 

Figure 7-4. Mesure ECG (avec rapport) 

En plus du pouls, de la fréquence cardiaque et du graphique de mesure 

ECG, les valeurs mesurées de la SpO2 et de la fréquence respiratoire 

s’affichent également sur la montre et l'application. 

 

Remarque 

Si vous retirez vos doigts des capteurs pendant une mesure ECG, 

celle-ci est mise en pause. Remettez-les en place pour continuer. Si 

vous retirez vos doigts pendant plus de 20 secondes, la mesure ECG 

est interrompue et aucun rapport n’est créé. 

 

À la fin d’une mesure ECG, le message suivant s’affiche dans 

l’application : « Création du rapport... Vous pouvez retirer vos doigts ». La 

barre de progression circulaire bleue ne doit pas nécessairement atteindre 

les 100 %. 

 

Figure 7-5. Fin d’une mesure ECG 

5. Enlevez vos doigts des capteurs ECG et SpO2. Les données mesurées 

sont sauvegardées sur votre smartphone. Pour les membres Pro, le 

rapport est également téléchargé sur l'application CS4 Cloud. 

 

Si aucune fibrillation auriculaire n’est détectée, les écrans suivants s’affichent 

sur la montre et l’application. 
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Figure 7-6. Message de mesure ECG terminée (pas de fibrillation auriculaire) 
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Si une fibrillation auriculaire est détectée, les écrans suivants s’affichent sur la 

montre et l’application. 

 
 

Figure 7-7. Message de mesure ECG terminée (fibrillation auriculaire détectée) 

 

Attention 

Nous vous recommandons de prévenir votre médecin si votre montre 

CardiacSense a détecté une arythmie de type fibrillation auriculaire. 

6. Sélectionnez Partager le rapport de mesure si vous souhaitez partager 

le rapport avec quelqu’un. 

  

Figure 8-7 . Partagez le rapport 

7. Choisissez l’application de partage. 

 

Figure 7-9. Partage de rapport ECG 

Après le partage, vous reviendrez à l’écran principal. 
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Appuyez sur Revenir au tableau de bord pour ignorer le partage de rapport. Un 

message vous demandant si vous souhaitez quitter sans partager le rapport 

s’affiche. Cliquez à nouveau sur Retour au tableau de bord. 

 

Figure 7-10. Quitter sans partager le rapport 

 Option rapport de mesure détaillé* 

Lorsque vous choisissez l'option de création d'un rapport de mesure détaillé, un 

message indiquant « Création du rapport... Veuillez garder l'application ouverte » 

s'affiche avec une barre de progression. 

Une fois la création du rapport effectuée (dans l'application CS Cloud), un message 

apparaît indiquant : « Un email vous sera envoyé dans les prochaines minutes ». Cet 

e-mail contiendra un lien vers votre rapport. 

Voir un exemple de rapport de mesure détaillé à la figure 14-16. 

* Veuillez noter que le rapport de mesure détaillé n'est disponible que pour le 

programme PRO (utilisateurs ayant souscrit un abonnement mensuel payant) 

Échec de la mesure ECG 

Si une mesure ECG est interrompue avant d’avoir abouti, une notification 

s’affiche sur la montre et dans l’application, vous demandant de 

recommencer. Les données ne sont pas enregistrées et aucun rapport n'est 

crée. 

 

 
 

Figure 7-11. Échec d’une mesure ECG 

DMS-34834 A-1 Approved



 

58 

11. Utilisation d’appareils externes appairés 

Certains appareils approuvés peuvent communiquer avec votre CS System 4. Pour 

voir si votre appareil peut être appairé, suivez les étapes du paragraphe 6.4.2. 

 

Figure 8-1 Ajout de données externes à partir du Tableau de bord 

Tensiomètres 

Assurez-vous que votre appareil a été appairé avec votre dispositif CS 

System 4. 

1. Appuyez sur le symbole « + » situé au coin droit inférieur du champ 

Tension artérielle. 

2. Placez le brassard gonflable autour du haut de votre bras, comme il est 

indiqué, et appuyez sur Terminé. 

 

 
Figure 8-2 Portez le brassard gonflable sur le haut du bras 

 

3. Une fois la mesure commencée, vous verrez le pourcentage de 

progression. Lorsqu'il atteint environ 30 %, le brassard devrait commencer 

à gonfler. 

4. Lorsque votre mesure est terminée, appuyez sur OK. 
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Figure 8-3 La mesure est terminée 

 

À la fin de la mesure, les valeurs s’afficheront sur l’écran du Tableau de bord. 

 

Oxymètre de pouls 

Assurez-vous que votre appareil a été appairé avec votre dispositif 

CS System 4. 

1. Appuyez sur le symbole « + » situé au coin droit inférieur du champ SpO2. 

2. Placez l’oxymètre sur votre doigt et cliquez sur le bouton de votre appareil. 

 

Figure 8-4 Placez l’oxymètre sur le doigt 

DMS-34834 A-1 Approved



 

60 

3. Lorsque votre mesure est terminée, appuyez sur OK. 

 

Figure 8-5 La mesure de l’oxymètre est terminée 

 

Glucomètre 

Assurez-vous que votre appareil a été appairé avec votre application 

CS System 4. 

1. Appuyez sur le symbole « + » situé au coin droit inférieur du champ 

Glucose. 

2. Lorsque vous y êtes invité, prenez la mesure de votre glycémie. 

 

Figure 8-6 Mesure du taux de glucose 
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3. Lorsque votre mesure est terminée, appuyez sur OK. Votre valeur 

s'affichera sur l'écran de votre Tableau de bord. 

 

Figure 8-7 Mesure du taux de glucose terminée 

 

Poids 

Assurez-vous que votre balance a été appairée avec votre CS System 4. 

Appuyez sur le symbole « + » situé au coin droit inférieur du champ Poids. 

Allumez votre balance et attendez qu'elle se connecte, puis appuyez sur Démarrer. 

 

Figure 8-8 Connexion à la balance 
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Montez sur la balance et la mesure de votre poids commencera. 

 

Figure 8-9 Démarrer la mesure du poids 

Lorsque la mesure est terminée, appuyez sur Ok. 

 

Figure 8-10 Mesure du poids terminée 
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12. Mesure et rapports mensuels 

Rapports de mesure 

Les rapports de mesure sont enregistrés au format PDF dans le dossier 

CardiacSense que vous trouverez dans le répertoire racine de la mémoire 

interne de votre appareil : 

Smartphones Android : Mes fichiers > Stockage interne > Téléchargement > 

CardiacSense 

Smartphones iOS : Fichiers > Sur Mon iPhone > CardiacSense> Rapports 

 

La convention de dénomination des fichiers de rapport est la suivante :  

Résultats <JJ-MM-AAAA> <Heure-minutes-secondes>.pdf. 

Le rapport de mesure comprend les graphiques correspondant à la mesure 

ECG et peut être très long. 

Le dossier CardiacSense de votre smartphone peut contenir de nombreux 

rapports. Les anciens rapports peuvent être supprimés à l’aide du 

gestionnaire de fichiers. 
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Rapports mensuels 

L’application CS4 Cloud crée automatiquement un rapport mensuel des 

mesures médicales prises lors des 30 derniers jours au format PDF. Le 

rapport est envoyé à l’utilisateur par courrier électronique au début de chaque 

mois. 

L’utilisateur peut également demander la création d’un rapport sur les 30 jours 

précédant une date donnée. Le rapport au format PDF est envoyé sur 

l’adresse électronique de l’utilisateur et peut être partagé avec d’autres 

personnes. Ces rapports ne sont pas partagés par le biais de l’application 

CS4 Mobile. 

Pour demander un rapport mensuel : 

1. Appuyez sur l’icône menu  située dans le coin supérieur gauche de 

l’écran. 

 

Figure 9-1. Demande de rapport mensuel 

2. Sélectionnez Rapport mensuel. Sur l’écran qui s’affiche, sélectionnez la 

date du rapport en gardant à l’esprit que les données porteront sur les 

30 jours précédents. 

 

Figure 9-2. Sélection d’une date pour le rapport mensuel 

3. Appuyez sur Confirmer la date. Un message de confirmation indiquant les 

dates sélectionnées s’affiche. 
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Figure 9-3. Dates sélectionnées pour le rapport mensuel 

4. Appuyez sur Envoyer la demande pour confirmer la date et l’envoi du 

rapport mensuel depuis le CS System 4 sur votre adresse électronique. 

Un rapport est créé et envoyé sur votre adresse électronique. 

 

Figure 9-4. Confirmation de la création du rapport mensuel 

5. Appuyez sur OK pour fermer le message. 
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13. Modification des informations de votre compte 

Vous pouvez modifier les informations de votre compte afin de corriger une 

erreur (p. ex., votre date de naissance), ajouter un changement dans votre 

état de santé ou modifier certains paramètres du CS System 4 qui nécessitent 

un mot de passe. 

Pour consulter ou modifier les informations de votre compte, vous devez vous 

connecter avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Si vous 

avez oublié le mot de passe de votre compte, reportez-vous à Erreur ! 

Source de la référence introuvable. au paragraphe 10.7. 

 

Figure 10-1. Écran de connexion 

1. Appuyez sur l’icône Menu 

2. Sélectionnez Mon profil. 

3. Connexion à votre compte. 

Les options du menu Mon profil deviennent disponibles. 
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Figure 10-2. Sous-menus du compte 
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Remplacement de la montre  

La CS Watch 3 et l’application du CS System 4 ont toutes deux un identifiant 

unique. Une fois appairées, elles ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Avant 

de remplacer votre montre ou votre smartphone par un nouveau modèle, 

l’ancienne montre doit être désappairée de l’application et la nouvelle montre 

doit être appairée. 

Dans le menu Mon profil, sélectionnez Identifiant de la montre. 

  

Figure 10-3. Désappairage de la montre 

2. Appuyez sur Désappairer la montre. 

3. Appuyez sur Oui à la question « Voulez-vous vraiment désappairer la 

montre de votre compte ? ».  

 

Une fois la montre désappairée, l’application vous renvoie vers l’écran 

« Connectez votre montre » (voirFigure 5-12 au paragraphe 5.3.6). Appairez 

vos nouveaux appareils comme décrit à l’étape 6 : Appairage de la montre 

(paragraphe 5.3.6).  

 

La restauration de la configuration d’usine de la montre (Voir 

paragraphe 12.2) permet également de désappairer la montre de l'application. 
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Modification de vos informations personnelles 

4. Dans le menu Mon profil, sélectionnez Informations personnelles. 

 

Figure 10-4. Écran des informations personnelles 

5. Appuyez sur le champ que vous souhaitez modifier (l’adresse électronique 

et le pays de résidence ne sont pas modifiables). Effectuez le changement 

désiré. 

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer pour revenir à l’écran 

Mon profil. 

Modification de vos informations médicales 

1. Dans le menu Mon profil, sélectionnez Informations médicales. 

 

Figure 10-5. Écran des informations médicales 

2. Appuyez sur la valeur bleue à modifier et sélectionnez une autre valeur 

dans la liste. 
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3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Retour pour revenir à Mon profil. 

Modification des seuils 

1. Dans le menu Mon profil, sélectionnez Seuils. 

 

Figure 10-6. Écran des seuils 

2. Modifiez les seuils inférieur et supérieur. 

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer pour revenir à 

Mon profil. 
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Modification du mot de passe de votre compte 

CardiacSense vous recommande de modifier votre mot de passe 

périodiquement pour renforcer la sécurisation de vos données. 

Pour modifier le mot de passe de votre compte : 

1. Dans le menu Mon profil, sélectionnez Mot de passe du compte. 

2. Appuyez sur Modifier le mot de passe. 

  

Figure 10-7. Modification du mot de passe de votre compte 

3. Saisissez votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe 

(conformément à la politique sur les mots de passe), puis confirmez en 

saisissant encore une fois votre nouveau de mot de passe.  

4. Cliquez sur Enregistrer. Le message suivant s’affichera : Votre mot de 

passe a été modifié avec succès.  

5. Appuyez sur OK pour revenir à l’écran des Paramètres. 
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Ré-initialisation de votre mot de passe 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez en choisir un nouveau. 

Pour réinitialiser votre mot de passe : 

1. Appuyez sur Menu et sélectionnez Mon Profil. 

2. Dans l'écran Connexion, appuyez sur "Mot de passe oublié ?" 

  

Figure 10-8. Ré-initialisation du mot de passe du compte 

3. Sur l'écran suivant, tapez votre adresse électronique (utilisée par 

CardiacSense pour vous envoyer un lien de ré-initialisation de votre mot 

de passe) et appuyez sur Envoyer. 

4. Allez dans votre boîte de réception, ouvrez l'e-mail intitulé « Mot de passe 

de l'application CardiacSense » et cliquez sur Réinitialiser mon mot de 

passe. 

  

Figure 10-9. Création d’un nouveau mot de passe 
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5. Créez un nouveau mot de passe (qui réponde aux règles de la politique 

sur les mots de passe), confirmez-le et cliquez sur Enregistrer. 
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Modification des formulaires de consentement 

Les données utilisées à des fins de recherche sont anonymisées et aucun 

renseignement personnel n'est partagé avec un tiers. Les données ne sont 

utilisées par CardiacSense que pour améliorer les algorithmes pour un 

meilleur monitorage de ses utilisateurs. 

Pour modifier votre consentement à l'utilisation de vos données à des fins de 

recherche : 

1. Dans le menu Mon profil, sélectionnez Formulaires de consentement. 

 

Figure 10-10. Écran des préférences et conditions d’utilisation 

2. Cochez la case si vous acceptez la condition « CardiacSense peut utiliser 

mes données à des fins de recherche » ou décochez (videz) la case si 

vous n’êtes pas d’accord. 

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Retour pour revenir à Mon profil. 
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Modification de la langue de l’application 

Pour modifier la langue de l'application : 

1. Appuyez sur Menu > Paramètres. 

2. Sélectionnez Langue 

3. Choisissez votre langue de préférence dans la liste proposée 

(voir paragraphe 5.3 pour référence). 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Modification des unités 

Pour modifier les unités de mesure de l'application : 

1. Appuyez sur Menu > Paramètres. 

2. Sélectionnez Unités. 

 

Figure 10-11. Écran des préférences et conditions d’utilisation 

3. Choisissez les unités que l’application CS4 Mobile doit utiliser pour les 

mesures. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 
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14. L’application CS4 Cloud 

L’application CS4 Cloud enregistre les informations personnelles et médicales 

de l’utilisateur et crée un rapport mensuel qui lui est envoyé par courrier 

électronique. 

 

Remarque 

L’application CS4 Cloud communique avec le smartphone par 

Internet ; les utilisateurs n’y ont pas accès. 
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15. Dépannage et maintenance 

Dépannage 

Dépannage de la CS Watch 3 

Problème Cause possible Solution 

L'affichage ne fonctionne 
pas. 

La montre est éteinte ou la 
batterie est déchargée. 

Allumez la montre ou 
Chargez la batterie. 

Les voyants verts situés à 
l'arrière sont éteints. 

L’affichage est allumé, 
mais les voyants LED 
verts situés au dos de la 
montre sont éteints. 

Possible panne des 
capteurs. 

Contactez 
CardiacSense pour 
obtenir de l’aide. 

 

Problème général avec la 
montre ou les capteurs. 

Contactez 
CardiacSense pour 
obtenir de l’aide. 

 

La montre ne détecte pas 
vos doigts sur les capteurs 
ECG. 

Retirez vos doigts puis 
replacez-les sur les 
capteurs ECG. 

 

Il ne reste plus que 10 % 
de batterie. 

Placez la montre sur sa 
station pour la 
recharger. 

 

L’espace de stockage sur 
la montre est très limité. 

Vérifiez que votre 
montre et votre 
smartphone sont 
appairés. 

 

La montre n’enregistre pas 
les mesures car il n’y a 
plus d’espace dans son 
espace de stockage. 

Vérifiez que votre 
montre et votre 
smartphone sont 
appairés. 

 

Le Bluetooth est éteint sur 
la montre ou le 
smartphone, ou bien ils ne 
sont pas connectés pour 
cause 
d’interférences/d’une 
distance trop importante. 

Activez le Bluetooth sur 
la montre et le 
smartphone et assurez-
vous qu’ils sont bien 
appairés. 

 

Panne matérielle du 
Bluetooth. 

Veuillez contacter 
l’assistance. 

DMS-34834 A-1 Approved



 

78 

Dépannage de l'application CS4 Mobile 

Problème Cause possible Solution 

Aucun résultat n'est 
affiché. 

Absence de 
communication avec la 
montre. 

Activer les services 
Bluetooth et 
Localisation. 

La batterie du smartphone 
est faible et entre en mode 
économie d’énergie, 
désactivant la Localisation 
et/ou le Bluetooth. 

Rechargez votre 
smartphone. 

Aucun signal ne s’affiche 
et l'application passe en 
arrière-plan. 

Réception d’un appel ou 
d’une notification pendant 
la visualisation des 
signaux en temps réel. 

Relancer l'application 

Le processus de création 
du rapport est interrompu. 

La batterie de la montre 
ou du smartphone est 
faible ou réception d’une 
notification sur le 
smartphone. 

Rechargez la montre ou 
le smartphone si 
nécessaire. Répéter le 
processus 

 

(coin supérieur droit de 
l’écran) 

Pas de connexion Internet. 

Les données ne sont pas 
sauvegardées dans 
l’application. 

Vérifiez la connexion 
Internet sur votre 
smartphone. 

 

(coin supérieur droit de 
l’écran) 

Pas de connexion avec la 
montre. 

Vérifiez l’appairage 
Bluetooth avec la 
montre. 

Vérifiez que votre 
montre se trouve à 
moins de 4 m (13 ft) de 
votre smartphone. 

 

Dépannage de la station de charge 

Problème Cause possible Solution 

Défaillance du témoin 
LED. 

Défaillance matérielle. Remplacez la station de 
charge. 

La montre ne se recharge 
pas. 

La montre est placée à 
l’envers sur la station de 
charge. 

Placez la montre dans le 
bon sens sur sa station. 
L’aimant de la station 
vous aide à positionner 
correctement votre 
montre. 
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Restauration de la configuration d’usine de la montre 

La ré-initialisation de la montre est nécessaire si vous changez de 

smartphone ou si vous restaurez la configuration d’usine sur votre 

smartphone. 

Le processus de ré-initialisation de la montre entraîne la suppression des 

données d’appairage avec l’application précédente. La mémoire interne de la 

montre, contenant toutes les données brutes et traitées, est effacée, mais le 

microgiciel de la montre ne revient pas à sa version antérieure ou d’usine. 

Pour réinitialiser la montre : 

1. Balayez l’affichage vers la gauche ou la droite, jusqu’à ce que s’affiche 

l’écran de restauration de la configuration d’usine. 

 

Figure 12-1. Écran de restauration de la configuration d’usine 

2. Cliquez sur Réinitialiser la montre. Un message de confirmation vous 

demandant Êtes-vous sûr ? s’affichera. 

 

Figure 12-2. Confirmation de la ré-initialisation 

3. Appuyez sur la coche bleue ✓ pour réinitialiser la montre. 

Vous pouvez appairer une nouvelle montre et une nouvelle application. Voir 

Étape 6 : Appairage de la montre (paragraphe 5.3.6).  
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Mise à jour du micrologiciel de la montre 

Lorsqu’un nouveau micrologiciel est disponible pour la montre, la mise à jour 

se fait automatiquement. Un message indiquant que le logiciel de la montre 

est en train d’être mis à jour s’affiche et vous demande de garder l’application 

mobile ouverte pendant la mise à jour. 

 

Figure 12-3. Mise à jour du micrologiciel de la montre 

Mise à niveau de l'application 

À chaque fois qu’une nouvelle version de l’application CS4 Mobile de 

CardiacSense est disponible, cette nouvelle version remplace 

automatiquement celle qui est installée sur votre smartphone (sauf si vous 

avez désactivé les mises à jour automatiques sur votre smartphone). Dans 

tous les cas, l’application sera mise à jour la prochaine fois que vous l’ouvrirez 

en étant connecté à Internet. 

La mise à jour s’effectue en arrière-plan et n’affecte pas le processus 

d’appairage de la montre et de l’application. Vos données, rapports et mots de 

passe enregistrés sont sauvegardés. 

Nettoyage de la montre et de la station de recharge 

Pour vous assurer que la CS Watch 3 et sa station de recharge fonctionnent 

aussi bien et aussi longtemps que possible, nettoyez-les régulièrement. 

Nettoyez la montre avec un chiffon non abrasif qui ne peluche pas. Si 

nécessaire, humectez légèrement le tissu avec de l'eau douce. 

 

 

Avertissement 

Afin d’éviter tout risque de choc électrique, débranchez l’alimentation 

de la prise électrique pendant le nettoyage. 

 

 

Attention 

Gardez les capteurs du dispositif propres, sans poussière ni traces de 

graisse, afin de réduire les risques de mesures erronées. 
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Attention 

N’utilisez pas de détergents pour nettoyer la montre et sa station de 

recharge. 

 

Conservation de la montre 

Avant de ranger la montre, vérifiez qu’elle est entièrement chargée et éteinte. 

La batterie doit être rechargée même lorsque la montre n’est pas utilisée. 
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16. Caractéristiques techniques 

Smartphones compatibles 

L'application Mobile de CardiacSense a été testée sur les smartphones suivants : 

Smartphones iOS version 12–14 : 

iPhone 6 Plus 

iPhone 8 et versions supérieures 

Smartphones Android version 7–10 : 

LG V40 ThinQ 

Samsung Galaxy S8–S20 

Xiaomi Redmi Note 8–20 

Huawei P20 

OnePlus 7 

Exigences en matière de communication 

Wi-Fi 

Wi-Fi (802.11g et supérieur). 

Bluetooth® à basse consommation 

Version 4. 

ConnexionInternet 

Pour se connecter à l’application CS4 Mobile et télécharger des données 
sur l’application CS4 Cloud, votre smartphone doit être connecté à 
Internet, soit par Wi-Fi avec un routeur local, soit via le réseau 
cellulaire fourni par un opérateur mobile. Il est recommandé d’utiliser un 
réseau Wi-Fi. 

Caractéristiques de la montre 

Caractéristiques techniques 

Type de batterie Lithium - Ion 3,7 V, 300 mAh 

Autonomie de batterie prévue 24 mois d'utilisation normale 

Durée de fonctionnement attendue 

 

~48 heures (entre la batterie 
entièrement chargée et la recharge) 

Tension de fonctionnement 3,7 V 

Consommation électrique <10 mA/h 

Poids 40 grammes (1,41 onces) 

Dimensions Diamètre 44 mm (1,73 pouce) 

Épaisseur 15 mm (0,59 pouce) 

Circonférence du poignet Min : 14 cm (5.5"), Max 20 cm (7.8") 

Durée de vie attendue 2 ans 
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Environnement d’utilisation et de conservation 

Pression atmosphérique 700 - 1060 hPa 

Classe IP (conformément à la norme 
CEI 60529) 

Montre - IP67 

Station de recharge - IP22  

Température de fonctionnement +5 °C à +50 °C 

Température de conservation -15ºC à +60ºC 

Amplitude d'humidité relative 15 à 90 %, sans condensation 

 

 

Remarque : Si le dispositif a été conservé ou transporté à des 
températures qui excèdent les températures de fonctionnement 
spécifiées, laissez à l’appareil le temps de revenir à ses 
températures de fonctionnement prévues avant de l’utiliser. 

 

N’utilisez pas le dispositif en dehors des conditions 
environnementales définies. 

PPG 

Mesure du pouls Continu 

Capacité de mémoire Min 72 heures de stockage sur la 
montre 

Amplitude de la fréquence du pouls 30–220 BPM  

Précision de la fréquence du pouls 3 BPM 

Performance de détection d’une 
fibrillation auriculaire 

Sensibilité de 95 %, Spécificité de 95 
% 

ECG 

fréquence d'échantillonnage A/N 256 Hz 

TRMC 80 dB 

Impédance d'entrée de mode 
commun 

5 GΩ 

Amplitude différentielle ±300 mV 

canal ECG Simple dérivation 

Réponse en fréquence 0.5–40 Hz 

Fréquence cardiaque 30–220 BPM 

Amplitude dynamique d'entrée 10 mV crête à crête 

Capacité de mémoire Min 72 heures de stockage sur la 
montre 

Résolution 17 bits 

Interface utilisateur 3 électrodes en acier inoxydable 
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SpO2 

Paramètres des capteurs  Rouge – 660 nm, IR – 940 nm 

Plage de saturation O2 fonctionnelle 
affichée (SpO2, %) 

70%-100% 

Précision (%) ARMS 3% (pour 2/3 des mesures) ; 
aucune mesure n'est effectuée 
lorsqu'un mouvement est détecté ou 
dans des conditions de faible 
perfusion 

Alarmes Pas d’alarme  

Période de mise à jour des 
données 

Les données sont généralement 
mises à jour dans les 
30 secondes ; si les données ne 
sont pas mises à jour, l'affichage 
de la montre indique "- -". Dans 
l'application mobile, la dernière 
application sera affichée avec 
l'heure de la mesure. 

Fréquence respiratoire 

Plage 6-40 BrPM 

Écart type d'erreur 3 BrPM 
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17. Émissions électromagnétiques 

Le dispositif CS System 4 est destiné à être utilisé dans l'environnement 

électromagnétique indiqué dans les tableaux suivants. Il ne s'agit pas d'un 

dispositif de survie. 

L’utilisateur doit s’assurer de l’utiliser dans un environnement adéquat. 

Déclaration de conformité de la FFC concernant les interférences 
radioélectriques 

Identifiant FCC : 2A4CTCS322 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées pour les appareils 

numériques de classe B en vertu de la partie 15 des règles de la FFC. Ces limites sont 

établies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans 

les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie 

de radiofréquence. S’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut 

provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n’existe toutefois 

pas de garantie qu’aucune interférence ne surviendra dans le cadre d’une installation 

particulière. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des 

émissions radio ou de télévision, qui peuvent être détectées en éteignant puis en 

rallumant l’appareil, l’utilisateur est invité à essayer de résoudre ce problème au moyen 

d’une ou plusieurs des mesures suivantes :  

Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice ; 

Éloigner l’équipement du récepteur ; 

Brancher l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le 

récepteur est branché ;  

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de 

l’aide. 

CardiacSense Ltd. ne sera pas tenu responsable des interférences avec les 

communications ou les fréquences radio lorsque ces interférences sont 

causées par l’utilisation d’un câble ou d’une batterie autres que ceux spécifiés 

ou recommandés, ou bien par des changements ou modifications non 

autorisé(e)s de l’équipement. Tout changement ou toute modification qui n’ont 

pas été expressément approuvés par le fabricant peut entraîner l’annulation 

de l’autorisation de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 

Cet équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FFC. Son 

utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 

4. Cet équipement ne doit pas causer d'interférences préjudiciables, et  

5. Cet équipement doit accepter toutes les interférences reçues, y compris 

celles pouvant entraîner un mauvais fonctionnement. 

 

Avertissement 

Les équipements de communication RF portables (y compris les 
périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) 
ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) d’une 
quelconque partie de cet appareil, y compris des câbles indiqués par 
le fabricantafin d’éviter toute détérioration de ses performances. 
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Déclaration - émissions électromagnétiques 

Essai d'émissions Conformité Environnement électromagnétique - 
guide 

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1 
Classe B 

Le dispositif CS System 4 utilise l'énergie RF 
uniquement pour son fonctionnement 
interne. Par conséquent, ses émissions RF 
sont très faibles et ne sont pas susceptibles 
de causer des interférences avec les 
équipements électroniques situés à 
proximité. 

Émissions harmoniques  
CEI 61000-3-2 

Classe A Le dispositif CS System 4 peut être utilisé 
dans tous les établissements autres que 
domestiques. Il peut également être utilisé 
dans des établissements domestiques et les 
autres établissements directement raccordés 
au réseau électrique public à basse tension 
qui alimente les bâtiments exploités à des 
fins domestiques, à condition de respecter 
l'avertissement suivant: 

Avertissement: Ce dispositif peut causer 
des interférences radio ou perturber le 
fonctionnement d’équipements situés à 
proximité. Des mesures d’atténuation visant 
à réduire ces interférences peuvent être 
nécessaires, par exemple utiliser le dispositif 
CS System 4 dans un autre endroit.  

Fluctuations de tension 
et scintillement  
CEI 61000-3-3:2013 

Conforme à 

 

 

Avertissement 

L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que 
ceux indiqués ou fournis par le fabricant de cet appareil peut entraîner 
une augmentation des émissions électromagnétiques ou une réduction 
de l’immunité électromagnétique de cet appareil, résultant en un 
mauvais fonctionnement. 
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Déclaration - Immunité électromagnétique 

Test d'immunité niveau d'essai CEI 
60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique - 

Guide 

Décharge 
électrostatique (DES)  
CEI 61000-4-2 

8 kV contact 2, 4, 8, 
15kV air 

8 kV contact 2, 
4, 8, 15kV air 

Les sols doivent être en 
bois, en béton ou en 
céramique. Si les sols sont 
recouverts de matière 
synthétique, l'humidité 
relative doit être d'au moins 
30 %. 

Transition/explosion 
électrique rapide 

CEI 61000-4-4 

2 kV pour les lignes 
d'alimentation 
électriques 

1 kV pour les lignes 
d'entrée/sortie 

Évalué lors de 
l'approbation de 
l'adaptateur 
CA/CC 

La qualité de l’alimentation 
doit correspondre à celle 
d’un environnement 
commercial ou hospitalier 
normal. 

Surtension 

CEI 61000-4-5 

1 kV ligne à ligne 

2 kV ligne(s) à la terre 

2 kV Signal 
d'entrée/sortie) vers la 
terre 

Évalué lors de 
l'approbation de 
l'adaptateur 
CA/CC 

La qualité de l’alimentation 
doit correspondre à celle 
d’un environnement 
commercial ou hospitalier 
normal. 

Baisses de tension, 
courtes interruptions 
et variations de 
tension sur les lignes 
d'alimentation 

CEI 61000-4-11 

0% UT ; 0,5 cycle à 
0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° et 
315° 

0% UT ; 1 cycle et 70 
% UT ; 25/30 cycles 

Monophasé à 0° 0% 
UT ; cycle 250/300 

Évalué lors de 
l'approbation de 
l'adaptateur 
CA/CC 

La qualité de l’alimentation 
doit correspondre à celle 
d’un environnement 
commercial ou hospitalier 
normal. Si l’utilisateur du 
dispositif CS System 4 a 
besoin de poursuivre son 
utilisation pendant les 
pannes de courant, il est 
recommandé d’alimenter le 
dispositif CS System 4 à 
l’aide d’une alimentation 
électrique impossible à 
interrompre ou d’une 
batterie. 

Fréquence 
d’alimentation (50/60 
Hz) champ 
magnétique 

CEI 61000-4-8 

30 (A/m) 30 (A/m) Les champs magnétiques à 
fréquence industrielle 
doivent être à des niveaux 
caractéristiques d'un 
établissement commercial 
ou hospitalier ordinaire. 

Remarque : « UT » correspond à la tension alternative avant 
l’application du niveau d’essai. 
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Distances de séparation recommandées 

Distances de séparation recommandées entre les équipements portables et 

mobiles de communication RF et le dispositif CS System 4. 

Sortie 
nominale 
maximale 

puissance de 
l'émetteur 

[W] 

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur 

[m] 

150 kHz à 
80 MHz en 
dehors des 
bandes ISM 

 

150 kHz à  
80 MHz  

dans les bandes 
ISM 

 

80 MHz à  
800 MHz 

 

800 MHz à  
2,5 GHz 

 

0.01 0.12 0.2 0.4 1 

0.1 0.37 0.64 1.3 2.6 

1 1.17 2 4 8 

10 3.7 6.4 13 26 

100 11.7 20 40 80 

 

Performance essentielle 

Le CS System 4 doit être en mesure de fournir les performances essentielles 

comme prévu et de rester sûr. 

Les performances essentielles du dispositif CS System 4 sont définies comme 

la capacité du dispositif à mesurer en continu le pouls et la fréquence 

respiratoire, à vérifier ponctuellement les mesures de la fréquence cardiaque 

et de la SpO2, cela afin de détecter la présence des fibrillations auriculaires 

de 5 minutes minimum dans la plage de taux de performance définie. 

Les performances essentielles sont maintenues par la mise en place d’un 

mécanisme de test interne intégré qui présente des notifications d’état et de 

panne à l’utilisateur et permet d’assurer un fonctionnement sans défaillance. 
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18. Conformité 

Normes de sécurité et 
performances 
principales 

ANSI/AAMI CEI/EN 60601- 1:2005/(R)2012 + A1:2012 
Appareils électromédicaux - Partie 1 : Règles générales 
concernant la sécurité et les performances principales 

Sécurité de base des 
appareils de 
surveillance 
électrocardiographique 

CEI 60601-2-47:2012 Appareils électromédicaux - Partie 
2-47 : Règles générales concernant la sécurité et les 
performances principales des appareils de surveillance 
électrocardiographique ambulatoires 

Piles et batterie CEI 62133-2:2017 - Piles secondaires et batteries 
contenant des électrolytes alcalins ou autres électrolytes 
non acides - Exigences de sécurité pour les piles 
secondaires au lithium scellées portables, et pour les 
batteries fabriquées à partir de celles-ci, destinées à être 
utilisées dans des applications portables - Partie 2 : 
Lithium 

Biocompatibilité ISO 10993-1:2009 Évaluation biologique des dispositifs 
médicaux — Partie 1 : Évaluation et test dans un 
processus de gestion des risques : contact permanent 
avec une peau intacte 

Évaluation clinique EN ISO 14155:2011 Recherches clinique sur les 
dispositifs médicaux pour des sujets humains — Bonne 
pratique clinique 

Cybersécurité Un protocole de communication exclusif à CRC est utilisé 
pour prévenir les lectures non autorisées des données 
mesurées et leur altération ainsi que celles d’autres 
données relatives au patient. Le logiciel de la montre 
vérifie la somme de contrôle du programme flash pour 
empêcher toute modification non autorisée du firmware. 
L'application ne s'exécutera pas si un changement de 
logiciel autorisé est détecté par des vérifications 
d'intégrité. 

Confidentialité des 
données 

CardiacSense est conforme au RGDP. 

Exigences de la norme 
de CEM 

CEI 60601-1-2:2014 Ed. 4 - Appareils électromédicaux - 
Partie 1-2 : Règles générales concernant la sécurité et 
les performances principales - garanties ordinaires : 
Perturbations électromagnétiques -Obligations et essais 

FCC The Federal Communications Commission (FCC), Partie 
15. DISPOSITIFS RADIOFRÉQUENCE, Titre 47 du CFR 
Sous-partie B - Radiateurs non intentionnels 

Utilisation des 
appareils de mesure à 
domicile 

CEI 60601-1-11:2015 Appareils électromédicaux — 
Partie 1-11 : Règles générales concernant la sécurité et 
les performances principales - garanties ordinaires : 
Règles applicables aux équipements électriques 
médicaux et aux systèmes électriques médicaux utilisés 
à domicile 

Étiquetage et 
symboles 

EN ISO 15223-1:2016 Appareils médicaux — Symboles 
à utiliser avec les étiquettes des dispositifs médicaux, 
étiquetage et informations à fournir — Partie 1 : 
Exigences générales 

Sécurité optique CEI 62471:2006 Analyse de sécurité réalisée sur la base 
de CEI 62471 ou d'autres normes de sécurité optiques 
pour lampes 
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Choc et vibrations ASTM D4332-14, ASTM D4169-16, ASTM D5276-98, 
ASTM D642-15, ASTM D999-08, ASTM D4728-17 

Ergonomie CEI 62366-1:2015, Dispositifs médicaux — Partie 1 : 
Ergonomie des appareils médicaux 
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19. Étiquettes et symboles 

 

Se référer au mode d'emploi 

 
Consulter le mode d’emploi 

 
AAAA 

Année de fabrication 

 

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

2797 

Conforme au Règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 
2017/745 et au numéro NB 

 
Fabricant 

 

Pièce de type BF appliquée sur l’utilisateur (IEC60601-1) 

 
Numéro de Catalogue 

 
Numéro de série 

 
Appareil médical 

IP-67 
Totalement étanche à la poussière. Protégé contre l’immersion 
entre 15 cm et 1 m de profondeur. 

IP-22 
Protégé du toucher par les doigts et des corps étrangers de plus 
de 12 mm. Protégé contre les projections d’eau. 

 
Températures de stockage tolérées 

 
Numéro d’adhésion au BT SIG 

 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. 

 

Conformité avec les règles de la FFC partie 15, sous-partie B  
 

 

Dangereux pour l'imagerie par résonance magnétique  
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20. Portail Patient 

Le Portail Patient CardiacSense fournit un accès basé sur le Cloud à vos 

données en temps réel issues du CS System 4 ainsi qu'aux rapports quotidiens 

et mensuels. Seuls vous et les personnes que vous spécifiez pourrez accéder 

au Portail Patient. Les portails ne sont disponibles que pour les abonnés au 

programme PRO. 

 

Figure 14-1: Écran de connexion au Portail Patient 

 

Connexion au Portail 

Rendez-vous sur https://portal.cardiacsense-cloud.com. 
Connectez-vous au Portail Patient en utilisant le même nom d'utilisateur 
et le même mot de passe que ceux utilisés dans l'application mobile.  
Cliquez sur Connexion. 

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur « Mot de 

passe oublié ? » pour le réinitialiser. Pour plus d'informations sur la 

réinitialisation de votre mot de passe, consultez « Ré-initialisation de votre 

mot de passe ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14-2: Mot de passe oublié 
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Page d’accueil 

Une fois que vous serez connecté, le Portail Patient s’ouvrira sur la Page 

d’accueil. 

 

Figure 14-3: Page d’accueil 

 

Remarque 

Pour que le Tableau de bord affiche les informations mises à jour, 

veuillez ouvrir l'application sur votre téléphone 

 

Menu 

Le Menu est situé sur le côté gauche de la Page d'accueil du Portail Patient et 

affiche votre nom ainsi que la date et l'heure de votre dernière entrée. 

Accueil – Vous renvoie à la Page d'accueil du Portail Patient. 
Mon profil – Vous permet de modifier vos informations personnelles et 
médicales, les seuils et votre mot de passe. 
Rapports – crée des rapports quotidiens ou mensuels ou donne accès aux 
rapports précédemment créés. 
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Tableau de bord 

Le Tableau de bord reflète l'onglet Tableau de bord de l'application mobile du 

CS System 4. Il affiche les notifications (s’il y en a), le pouls et la fréquence 

respiratoire mesurés en temps réel, ainsi que d'autres paramètres médicaux 

mesurés ou insérés manuellement. 

 

Figure 14-4: Tableau de bord du Portail Patient  

Médecins 

Dans cet onglet, l'utilisateur peut consulter la liste de tous les médecins qui 

fournissent des services à l'utilisateur via le système CardiacSense et qui ont 

été autorisés par l'utilisateur à comsulter ses informations médicales et à 

effectuer des actions à distance. Il s'agit de l'écran de connexion/déconnexion 

d'un médecin au/du Portail Patient. 

 

Figure 14-5: Écran des médecins  

 

Visiteurs autorisés  

Dans cet onglet, l'utilisateur peut voir la liste des personnes (limitées à deux) 

qui peuvent consulter les informations médicales de l'utilisateur, uniquement 

avec son autorisation, et effectuer la connexion/déconnexion d'un visiteur à/de 

ce service. 
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Figure 14-5: Écran des visiteurs du Portail Patient 

 

Graphiques quotidiens 

Les Graphiques quotidiens sont situés sous le Tableau de bord. Dans cet 

onglet, des graphiques de chaque mesure médicale de vos signes vitaux 

relevée de minuit à l'heure actuelle sont affichés. Le graphique affiche les 

vérifications ponctuelles en lignes par heures. Vous pouvez utiliser les flèches 

avant et arrière pour consulter les jours précédents ou cliquer sur l'icône 

Imprimer située dans le coin supérieur droit pour imprimer le graphique. 

 

Figure 14-5: Graphique quotidien 
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Graphiques mensuels 

Cliquez sur la mesure d’un signe vital pour produire un graphique mensuel de 

ses données sous le Tableau de bord. 

Cliquez sur la mesure des signes vitaux sur le Tableau de bord. Un graphique 
de ce signe vital pour le mois en cours sera créé. 
Cliquez sur les flèches arrière pour accéder aux mois précédents. 
Cliquez sur l'icône Imprimer pour imprimer le graphique ou pour générer un PDF. 
Cliquez sur la mesure d’un autre signe vital pour passer à un autre graphique. 
Cliquez une deuxième fois sur la mesure du même signe vital pour fermer le 
graphique mensuel. 

 

Figure 14-6: Exemple de graphique mensuel 
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Mon profil 

Les informations de votre profil sont renseignées dans le Portail Patient à 

partir de l'application mobile du CS System 4. Les informations du profil sont 

divisées en onglets et champs. Seuls certains champs, signalés par l'icône en 

forme de crayon à l'extrémité droite du champ, peuvent être modifiés dans le 

Portail Patient.  

 

Informations personnelles 

Tous les champs de l'onglet Informations personnelles peuvent être modifiés, 

à l'exception de votre adresse électronique et de votre pays de résidence. 

Pour modifier ces deux champs, contactez l’assistance client.  

Pour apporter des modifications à tous les autres champs : 

1. Cliquez sur l'icône de modification (crayon) à l'extrémité droite du champ 
que vous souhaitez mettre à jour. 

2. Tapez les nouvelles informations dans le champ. 
3. Enregistrez vos modifications.  

 

Figure 14-7: Informations personnelles 
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Informations médicales 

Le Portail Patient affiche une pathologie à la fois. Lorsque vous modifiez une 

information médicale, il est important que vous soyez aussi précis que 

possible. Toutes les modifications figureront dans l’application également. 

 

Figure 14-8: Pathologies 

 

Pour modifier les paramètres de vos pathologies : 

1. Sélectionnez l’icône de modification (crayon) pour la pathologie 
que vous souhaitez modifier. 

2. Sélectionnez votre état clinique actuel. Si vous n’êtes pas sûr de la 
réponse, sélectionnez « Je ne sais pas ». 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Figure 14-9: Modifier les pathologies 
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Seuils 

Les seuils sont préréglés sur des valeurs par défaut. Ces valeurs déterminent 

quand les notifications sont envoyées. Consultez votre médecin avant de 

modifier les seuils. 

Appuyez sur l’icône de modification (crayon) pour chaque signe vital dont 
vous souhaitez modifier le seuil. 
Faites glisser les pastilles ou saisissez les valeurs supérieure et inférieure pour 
insérer les seuils. Pour restaurer les paramètres par défaut, appuyez sur 
Restaurer les valeurs par défaut pour toute mesure de donnée médicale. 
Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. 

 

Figure 14-10: Seuils des données médicales 
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Mot de passe 

CardiacSense vous suggère de changer régulièrement votre mot de passe afin 

de mieux protéger vos données. Pour changer votre mot de passe dans le 

Portail Patient : 

Sélectionnez l’onglet Mot de passe. 
Saisissez votre mot de passe actuel. 
Insérez votre nouveau mot de passe.  
Confirmez votre nouveau mot de passe en l’insérant une seconde fois. 
Cliquez sur Enregistrer. 

 

Figure 14-11: Modification du mot de passe du compte : 
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Rapports 

Le Portail Patient permet de créer et de récupérer facilement des rapports 

quotidiens et mensuels. Gardez à l'esprit que certains rapports peuvent ne 

pas être disponibles pour tous les utilisateurs. 

Marché des rapports 

Cet onglet affiche les rapports auxquels vous avez accès. 

 

Figure 14-12: Demandez un rapport 

Pour créer un rapport : 

1. Cliquez sur le rapport que vous souhaitez créer. 
2. Sélectionnez la date. Si vous demandez un rapport quotidien, 

sélectionnez la date du rapport. Pour un rapport mensuel, sélectionnez 
la dernière date du rapport. Le rapport portera sur les 30 jours 
précédents.  

 

Figure 14-13: Sélectionnez la date du rapport 

3. Cliquez sur Créer. 
4. Le rapport s’ouvre dans un nouvel onglet. Vous pouvez consulter le 

rapport sur écran et / ou l’enregistrer en tant que PDF.  
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Figure 14-14: Exemple de rapport 

 

Rapports archivés 

Vous pouvez accéder aux rapports créés précédemment en allant dans les 

Rapports archivés. Ces rapports sont classés par type : 

• Rapports de mesure 

• Rapports d’annotations 

• Rapports mensuels 

Pour ouvrir un rapport, cliquez sur le nom du rapport. 

 

Figure 14-15: Rapports archivés 

 

Remarque 

Lorsque vous avez terminé de travailler dans le Portail utilisateur, 

déconnectez-vous en appuyant sur le bouton Déconnexion dans le 

coin supérieur droit. 
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Rapport de mesure détaillé 

 

 

Figure 14-16: Rapport de mesure détaillé 

 

 

Figure 14-17: Rapport de mesure détaillé 

 

Annexe de rapport 
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VES (Volume d’éjection systolique relatif) - Le ratio de la surface d'une pulsation PPG 

spécifique par rapport à la surface d’une pulsation PPG médiane. Le VES est indiqué en 

pourcentage sur la bande PPG. 

 

IP (Indice de perfusion) – Le ratio du flux sanguin pulsatile par rapport au flux sanguin non 

pulsatile. 

 

VOP (Vitesse d’onde de pouls) – La vitesse à laquelle le pouls se propage. Ce paramètre 

peut être utilisé par votre médecin pour estimer la mesure de la rigidité/santé artérielle. 

 

ISR (Indice de stabilité respiratoire) – Une indication de la stabilité respiratoire. Ce 

paramètre peut être utilisé par votre médecin pour prédire si l'état d'insuffisance cardiaque, 

s'il existe, s'est aggravé. 
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21. Annexes 

Termes médicaux 

 .0. A propos de la FA 

La FA est une arythmie cardiaque réentrante caractérisée par des 

contractions aléatoires rapides du myocarde auriculaire, provoquant une 

fréquence auriculaire rapide et irrégulière. Elle est reconnaissable sur un 

électrocardiogramme par l'absence d'ondes P et une réponse ventriculaire 

irrégulière. 

La FA est un facteur de risque indépendant d'accident vasculaire cérébral et 

de thrombo-embolie pouvant entraîner le décès . Bien que l’incidence des 

fibrillations auriculaires augmente dans le monde, il est possible d’en 

améliorer le pronostic grâce à des traitements complexes et une détection 

précoce. 

 .1. A propos de l’ECG et la PPG 

L'ECG et la PPG sont les deux principales technologies permettant d’évaluer 

la fréquence cardiaque. 

À l’aide d’électrodes, l’ECG (électrocardiographie) permet de mesurer le 

potentiel biologique généré par des signaux électriques qui contrôlent 

l’expansion et la contraction des cavités cardiaques. 

La PPG (photopléthysmographie) s’appuie sur une technologie lumineuse afin 

de détecter le débit sanguin pompé par le cœur. 

 .2. À propos de la FC et du pouls 

La fréquence cardiaque (FC) correspond au nombre de battements de cœur 

par minute. 

Le pouls correspond au nombre de fois où vos artères « pulsent » de manière 

perceptible suite à une augmentation de la pression sanguine entraînée par 

les contractions de votre cœur. Ainsi, le pouls et la fréquence cardiaque sont, 

pour l’essentiel, synonymes. 

 .3. À propos de la fréquence respiratoire 

La fréquence respiratoire correspond au nombre de respirations par minute. 

Le rythme respiratoire normal d'un adulte au repos est de 12 à 20 respirations 

par minute. Une fréquence respiratoire inférieure à 12 ou supérieure à 25 

respirations par minute au repos est considérée comme anormale. 

 .4. À propos de la SpO2 

La SpO2, également connue sous le nom de saturation en oxygène mesure la 

quantité d'hémoglobine transportant de l'oxygène dans le sang par rapport à 

la quantité d'hémoglobine ne transportant pas d'oxygène. Les niveaux 

normaux de saturation en oxygène du sang artériel chez l'homme sont de 95 

à 100 %. 
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Annexe A. Glossaire 

 

Compte - Informations personnelles nécessaires pour obtenir du CS System des 

résultats personnalisés. Ces informations sont traitées en conformité avec la 

norme HIPAA et le RGDP. 

Mode avion – Mettre votre appareil en mode avion suspend toute communication 

sans fil (transmissions par radiofréquence comme le Bluetooth) 

Algorithme – Suite d’étapes ou ensemble de règles utilisé(e) dans les calculs ou la 

résolution de problèmes. 

Ambulatoire – Mode de prise en charge dans lequel les patients sont capables de 

marcher et ne doivent pas rester alités. 

Personnel autorisé - Personnes désignées par le fabricant pour l’exécution de 

certaines fonctions ou actions. 

Batterie – Accumulateur utilisé pour générer de l'énergie électrique. 

Biocompatible - Matériaux utilisés dans les dispositifs médicaux ou les procédures 

chirurgicales qui ne sont pas nocifs pour les tissus vivants. 

Bluetooth - Technologie sans fil qui permet l'échange de données entre des 

appareils en utilisant une longueur d'onde de radiofréquence. 

BrPM – Respirations par minute 

Application Cloud - Serveur informatique hébergé sur Internet où l'utilisateur 

interagit via un navigateur Web et où le traitement et le stockage 

des données, en totalité ou en partie, est effectué en ligne. L'application 

CS4 Cloud stocke les informations personnelles et les données médicales de 

l'utilisateur et crée un rapport mensuel qui est envoyé à l'utilisateur par e-mail.  

Conformité – Adhésion aux règles et politiques qui interdisent ou réglementent des 

produits, services ou processus spécifiques. 

Formulaires de consentement - Consentement éclairé écrit d'un individu pour une 

étude médicale, un essai clinique ou une activité. 

Tableau de bord - Page d'accueil sur un site Web ou une application qui fournit un 

résumé graphique et un accès rapide à diverses fonctionnalités ou fonctions. 

Mode veille prolongée - État de la montre après une période d'inactivité. La montre 

s'éteindra sans utilisation active de la batterie. 

Affichage - Sortie d'ordinateur qui affiche du texte et des images graphiques. Peut 

également être utilisé comme périphérique d'entrée (c'est-à-dire, écran tactile). 

Mesure ECG – Mesure l’activité électrique du cœur pour détecter des problèmes 

cardiaques. 

Œdème – Gonflement causé par une accumulation excessive de fluides dans les 

tissus mous du corps. 

Électrode – Conducteur libérant ou captant un courant électrique. 
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Émissions électromagnétiques - Oscillations synchronisées de champs électriques 

et magnétiques (ondes) émises par un appareil. 

Érythème - Type d'éruption cutanée causée par des capillaires sanguins lésés ou 

enflammés qui survient généralement en réaction à un médicament, une 

maladie ou une infection. 

Performance essentielle - Performance d'un équipement médical, autre que celle liée 

à la sécurité de base, dont la perte ou la dégradation au-delà des limites 

spécifiées par le fabricant entraîne un risque inacceptable (norme CEI 60601-1) 

Rapport de mesure - Rapport généré automatiquement à la suite d'un événement 

admissible. Par exemple, un rapport est généré immédiatement après une 

mesure ECG réussie. 

Données mesurées en dehors du système - Données médicales non mesurées 

par le CS System. Ces données peuvent être saisies manuellement. 

Ré-initialisation (restauration de la configuration d’usine) - Fonction logicielle qui 

efface les données utilisateur de la mémoire interne de l'appareil et 

déconnecte l'appairage du smartphone.  

FCC - La Federal Communications Commission est une agence du gouvernement 

fédéral des États-Unis qui réglemente les communications par radio, 

télévision, fil, satellite et câble à travers le pays. 

Micrologiciel ou Firmware - Type de logiciel qui fournit des instructions, un peu 

comme un système d'exploitation de bas niveau, pour un appareil spécifique. 

RGPD - Le Règlement général sur la protection des données est une loi de l'UE 

protégeant les données et la confidentialité dans l'Union européenne. Son 

objectif est de renforcer le contrôle et les droits des individus sur leurs 

données personnelles et de simplifier la réglementation pour le commerce 

international. 

HIPAA - La Health Insurance Portability and Accountability Act est une loi fédérale 

américaine qui établit la façon dont les informations personnelles identifiables 

conservées par les secteurs de la santé et de l'assurance maladie doivent 

être protégées et qui interdit la divulgation d'informations protégées à toute 

personne autre qu'un patient et ses représentants autorisés sans leur 

consentement. 

Défibrillateur cardiaque implantable (DAI) - Petit appareil alimenté par une batterie 

placé dans la poitrine d'un patient pour surveiller le rythme cardiaque, 

détecter les battements cardiaques irréguliers et restaurer des battements 

cardiaques réguliers en prodiguant un choc électrique. 

Icône - Symbole ou représentation graphique sur l’écran d'un programme, d'une 

option ou d'une fenêtre. 

Numéro d'identité - Numéro d'identification unique attribué par une entité 

gouvernementale. Le numéro du permis de conduire émis par l’un des Etats 

ou le numéro de sécurité sociale émis par le gouvernement fédéral font partie 

des numéros d’identité américains acceptables. 
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Données intermittentes - Données enregistrées à intervalles irréguliers, non stables 

ou discontinues. 

Stockage interne - Stockage des données utilisateur dans l'appareil. Cela se produit 

généralement lorsqu'une connexion Bluetooth n'est pas disponible, par 

exemple lorsque l'appareil est en mode avion. 

IP-67 - L'un des degrés de protection les plus élevés offerts par un indice de 

protection IP. Il garantit une protection contre l’intrusion de la poussière et 

l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre. 

Diode électroluminescente (voyant LED) - Dispositif semi-conducteur qui émet de 

la lumière lorsqu'un courant électrique le traverse. 

Pathologie - Maladie, affection ou lésion ; tout problème ou trouble physiologique, 

mental ou psychologique.  

Dispositif médical - Tout instrument, équipement, machine, appareil, implant, 

logiciel, matériel ou tout autre article, destiné par le fabricant à être utilisé à 

une ou plusieurs fins médicales spécifiques et qui n'atteint pas ses objectifs 

principaux par action chimique à l'intérieur ou sur le corps de l'homme ou 

d'autres animaux et qui ne dépend pas d'une métabolisation pour atteindre 

ses objectifs principaux. 

Informations médicales - Collecte, traitement et diffusion des informations des 

patients sur les médicaments et les pathologies. 

Paramètres médicaux - Variable médicale dont la mesure est indicative d'une 

quantité ou d'une fonction qui ne peut elle-même être déterminée directement 

avec précision mais qui est estimée par calcul statistique à partir 

d'échantillons. 

État de la mémoire - Affiche l'état de votre mémoire physique sous la forme d'un 

dégradé du vert au rouge. L'état sera vert lorsque votre utilisation de la 

mémoire physique est faible et devient rouge au fur et à mesure que votre 

utilisation de la mémoire physique augmente. 

Mesure d’atténuation - Processus consistant à rendre quelque chose moins grave, 

dangereux, douloureux, dur ou dommageable ou résultat de ce processus. 

Application mobile - Application logicielle conçue pour s'exécuter sur un appareil 

mobile tel qu'un téléphone, une tablette ou une montre. 

Appareil de monitoring (ou monitorage) - Appareil qui acquiert, transmet, traite et 

stocke des données, permettant aux utilisateurs de suivre leurs paramètres 

vitaux et/ou médicaux depuis n'importe quel endroit. 

Rapport mensuel - Rapport automatiquement généré et envoyé à l'adresse 

électronique de l'utilisateur chaque mois qui contient les données de 

l'utilisateur sur les 30 jours précédents. Ce rapport peut également être lancé 

manuellement.  

Non abrasif – Se dit d’un matériau qui ne cause pas de dommages ou d'usure et qui 

n’arrache pas de particules à la surface d’un matériau par broyage ou frottement. 
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Notifications - Messages générés par les applications pour fournir des informations 

à l'utilisateur. 

Pacemaker - Petit appareil implanté chirurgicalement sous la clavicule pour contrôler 

les battements cardiaques. 

Appairage - Processus dans lequel deux appareils Bluetooth, comme un téléphone 

portable et un appareil médical, établissent une connexion unique pour 

communiquer entre eux. 

Protégé par mot de passe – Dont l’accès n'est disponible que pour les utilisateurs 

saisissant le mot de passe correct. 

PDF - Portable Document Format, utilisé pour distribuer des fichiers en lecture seule, 

qui préservent la mise en page de la page et peuvent être visualisés et 

imprimés sur des appareils compatibles. 

Périphériques - Composants ou dispositifs matériels qui se connectent ou se 

retirent facilement d'un ordinateur et sont contrôlés par le système 

informatique. 

Informations personnelles - Informations qui permettent au CS 4 System 

d'identifier une personne, notamment son nom, son adresse, sa date de 

naissance et son numéro de téléphone.  

Paramètres physiologiques - Paramètres médicaux utilisés pour évaluer l'état 

interne d'un individu, tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la 

température corporelle, les taux sériques de diverses hormones de stress et 

les fonctions immunologiques.  

Broches POGO - Type de mécanisme de connexion électrique utilisé dans de 

nombreuses applications électroniques, considéré comme plus durable que 

d'autres connecteurs car la broche ne raye pas la surface de la plage de 

contact. 

RF portable - Appareil de radiofréquence portable utilisant des ondes 

électromagnétiques. 

Alimentation - Composant matériel qui fournit de l'énergie électrique.  

Profil - Collection de paramètres et d'informations associés à un utilisateur 

spécifique ; Représentation numérique de l'identité de l'utilisateur au sein de 

l'application. 

Barre de progression - Représentation graphique de l'état actuel d'une tâche en 

cours d’exécution. Parfois, du texte est inclus pour fournir le pourcentage 

d’exécution ou le nombre d'étapes restantes. 

Code QR - Version bidimensionnelle d'un code-barres qui peut transmettre une 

grande variété d'informations lorsqu'elle est scannée par un appareil 

mobile. Un code QR est disponible pour l’installation de l'application 

mobile CS 4. 

Guide de démarrage rapide (GDR) - Court manuel fourni avec l'appareil, destiné à 

familiariser les utilisateurs avec le CS System 4 et à fournir des conseils pour 

une configuration rapide. 
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Interférence radio - Signaux de fréquence radio indésirables qui perturbent 

l'utilisation d'un appareil RF ou d'un téléphone sans fil. La perturbation peut 

provoquer une panne du téléphone ou de l'appareil, ou affecter la qualité du 

son ou de l'image. 

Données en temps réel - Données transmises à l'utilisateur final aussi rapidement 

qu'elles sont collectées. Les données sont traitées à l'aide d'un calcul en 

temps réel, mais peuvent être stockées pour une analyse ultérieure des 

données et des rapports. 

Sensibilisation - Réponse accrue à une substance après une exposition répétée à 

cette même substance. 

Capteurs - Composant qui détecte ou mesure une propriété physique et l'enregistre, 

l'indique ou y répond. Par exemple, la montre CS 4 contient des capteurs 

ECG et PPG. 

Distance de séparation - Distance minimale qui doit être maintenue entre des 

appareils, au-delà de laquelle des risques menaçant leur fonctionnement 

peuvent survenir.  

Numéro de série – Identifiant de produit unique fourni par le fabricant. 

Utilisation par un seul patient – Application ou appareil destiné à être utilisé par un 

seul utilisateur. 

SMS - Short Message (ou Messaging) Service, système qui permet aux utilisateurs 

de téléphones portables d'envoyer et de recevoir des messages texte. 

Écran de démarrage - Page d'introduction, composée d'une fenêtre contenant une 

image, un logo et parfois de la version actuelle du logiciel, qui s'affiche 

pendant le chargement d'un programme.  

Tiers - Toute personne ou entreprise qui n'est pas partie à un contrat ou à une 

transaction mais qui peut y être impliquée.  

Transducteur - Un appareil qui convertit les variations d'une quantité physique, telle 

que la pression ou la luminosité, en un signal électrique, ou vice versa. 

Dépannage - Ensemble d'actions recommandées par le fabricant en cas d'erreurs 

survenant dans un appareil. 

Unités de mesure - Grandeur scalaire standard utilisée pour exprimer une longueur, 

un poids, une capacité (volume), le temps ou d'autres 

paramètres. Le CS System 4 utilise des mesures métriques ou impériales. 

Mise à niveau - Modifications importantes et/ou nouvelles fonctionnalités et options 

qui ne sont pas incluses dans la version actuelle d'un logiciel et que 

l'utilisateur doit installer. 

Téléchargement – Transfert des données d'un ordinateur ou d'un appareil local vers 

un autre ordinateur, généralement un serveur plus grand ou le Cloud. 

Câble USB-C vers USB-A - Types de câbles les plus populaires, utilisés 

principalement pour connecter des ordinateurs à des périphériques tels que 

des appareils photo, des caméscopes, des imprimantes, des scanners, etc. 
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Signes vitaux - Mesures cliniques, en particulier le pouls, la température, la 

fréquence respiratoire et la tension artérielle, qui indiquent l'état des fonctions 

corporelles essentielles d'un patient. 

Bracelet de montre - Bracelet de montre en tissu, caoutchouc, cuir ou autre matériau.  

Assistant - Interface utilisateur qui amène l'utilisateur à accomplir une tâche 

complexe à travers une série d'étapes prédéfinies
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